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	Produkt jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, nietoksyczny, apirogenny, jednorazowego użytku.
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	II Wskazania
	III Zalecana technika
	IV Przeciwskazania
	V Ostrzeżenia
	VI Możliwe powikłania
	VII Granice odpowiedzialności.


	inst_uzycia_flebogrif_2017_06_wyd_6_EN
	REF
	I DESCRIPTION
	Sterile product, sterilized with ethylene oxide, non-toxic, apyrogenic, single use.
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	Изделие стерильно, стерилизовано оксидом этилена, нетоксично, апирогенно, для однократного использования.
	В комплект для лечения венозной недостаточности «Флебогриф» входят выдвижные режущие элементы. Он используется для механохимической облитерации поверхностных венозных стволов, которая заключается в одновременном механическом повреждении внутреннего сл...
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	IX LIABILITY LIMITS

	REF

	inst_uzycia_prowadniki_2018_07_rosyjski_wyd_7
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