
ИНСТРУКЦИЯ 

 

 

 

Наименование производителя и производственной площадки: 

СЗАО “Белмедматериалы” 
 

Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., 

Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая,31б-4 
 

СТЕКЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ СС-1П 

ТУ BY 800017554.029-2005 
 

Предназначено для замешивания расходных материалов в стоматологических кабинетах. 

Обработку проводить путем протирки поверхностей салфеткой, смоченной раствором 3,0 % 

раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства. Допускается проводить 

обработку любым методом согласно инструкции "Дезинфекция, предстерилизационная очистка и 

стерилизация изделий медицинского назначения", утвержденной Приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165. 
 

Габаритные размеры, мм: (100±2 х 70±2 х 4±0,4)                                   Кол.-во стеклоизделий___ 
 

Дата изготовления_____202_                                                 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. 
 

Условия хранения – закрытые помещения с естественной вентиляцией (температура +40…-50) 

 
 

 


