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	Wires and Wire Elements (preparation)
	Инструкция по применению дуг и проволочных элементов Dentaurum.
	При использовании дезинфектора убедитесь, что:
	При выборе системы чистящих средств убедитесь, что:
	Придерживайтесь концентраций, указанных производителем чистящего и дезинфицирующего средств.
	 Если дезинфектор не имеет автоматической программы сушки, оставьте дверцу устройства слегка приоткрытой, чтобы высушить дуги и проволочные элементы.
	При выборе чистящего и дезинфицирующего средств обратите внимание на следующее:
	Процедура очистки
	 Убедитесь, что дуги и проволочные элементы были правильно очищены.
	Оберните дуги и проволочные элементы или стерилизационные лотки в одноразовую стерилизационную упаковку (одинарную или двойную обёртку) и/или упакуйте в стерилизационные контейнеры, соответствующие следующим требованиям:
	Стерилизация паром
	При выборе чистящего и дезинфицирующего средств убедитесь, что они не содержат следующих компонентов:
	Это справедливо только для дуг и проволочных элементов, которые были опробованы, но не установлены на пациенте. Не допускается обработка (утилизация) закреплённых дуг и проволочных элементов.


	Screws (1)
	Screws (2)
	Face Bows
	Face Former
	Headgears
	Discovery Pearl Debonding instrument
	Pliers and Instruments (preparation)
	Explanation of symbols



