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	Инструкция по применению
	Наименование изделия: игла эндодонтическая для ирригации корневых каналов зубов стерильная однократного применения
	 Способ использования
	(  Нарушить целостность запечатывания индивидуальной упаковки иглы (целостность бумажной наклейки). Для этого проверните колпачок. Колпачок нельзя сгибать или открывать рывком.
	( Наверните (Люэр соединение) головку иглы на шприц.
	Меры предосторожности при использовании
	- Не использовать, если нарушена герметичность индивидуальной упаковки.
	- Применять сразу же после нарушения герметичности индивидуальной упаковки.
	- Утилизацию использованной иглы производить с предохранительным колпачком.
	-
	 Предупреждение
	-  повторное применение запрещено
	-  трубку иглы не сгибать.
	 Условия хранения
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	Инструкция по применению
	Наименование изделия: игла дентальная для карпульного шприца стерильная однократного применения
	 Способ использования
	(  Нарушить целостность запечатывания индивидуальной упаковки иглы (целостность бумажной наклейки). Для этого нужно провернуть колпачок (рис.1). Внимание: колпачок нельзя сгибать или открывать рывком.
	( Навернуть иглу на дентальный карпульный шприц (рис.2).
	( Снять предохранительный колпачок с иглы (рис.3).
	Меры предосторожности при использовании Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцию по применению.
	- Не использовать, если нарушена герметичность индивидуальной упаковки.
	- Инъекцию делать сразу же после нарушения герметичности индивидуальной упаковки. Не снимать предохранительный колпачок с иглы до момента фактического применения.
	- Утилизацию использованной иглы производить с надетой на нее предохранительным колпачком. Во избежание инфицирования использованной иглой не прикасайтесь к ее трубке.
	 Предупреждение
	- повторное применение запрещено, т.к. возможна контаминация и наличие повреждений иглы.
	- трубку иглы не сгибать.
	 Условия хранения
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