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Лист 1

На медицинское изделие
Микрокатетер вращаемый Direxíon для периферических интервенций в 
следующих вариантах исполнения:
1. Микрокатетер вращаемый Direxion формируемый кончик, длина катетера от 105 см 
до 155 см.
2. Микрокатетер вращаемый Direxion кончик типа Bern, длина катетера от 105 см до 
155 см.
3. Микрокатетер вращаемый Direxion J-образный кончик, длина катетера от 105 см до 
155 см.
4. Микрокатетер вращаемый Direxion кончик типа Swan Neck, длина катетера от 105 см 
до 155 см.
5. Микрокатетер вращаемый Direxion формируемый кончик, 2 рентгеноконтрастные 
метки, длина катетера от 130 см до 155 см.
6. Микрокатетер вращаемый Direxion кончик типа Bern, 2 рентгеяоконтрастные метки, 
длина катетера от 130 см до 155 см.
7. Микрокатетер вращаемый Direxion HI-FLO, формируемый кончик, длина катетера от 
105 см до 155 см.
8. Микрокатетер вращаемьй Direxion HI-FLO, кончик типа Bern, длина катетера от 105 
см до 155 см.
9. Микрокатетер вращаемый Direxion HI-FLÖ, J-образный кончик, длина катетера от 
105 см до 155 см.
10. Микрокатетер вращаемый Direxion HI-FLO, кончик типа Swan Neck, длина катетера 
от 105 см до 155 см.
11. Микрокагетер вращаемый Direxion HI-FLO, предустановленный на проводник 
Transend-18, большой просвет, формируемый кончик, длина катетера от 105 см до 130 
см, длина проводника от 135 см до 165 см.
12. Микрокатетер вращаемый Direxion HI-FLO, предустановленный на проводник 
Transend-18, большой просвет, кончик типа Bern, длина катетера от 105 см до 130 см, 
длина проводника от 135 см до 165 см.
13. Микрокагетер вращаемый Direxion, предустановленный на проводник Fathom-16, 
малый просвет, формируемый кончик, длина катетера от 105 см до 155 см, длина 
проводника от 140 см до 180 см.
14. Микрокатетер вращаемый Direxion, ш Й ^§® н^^^ны й на проводник Fathom-16, 
малый просвет, кончик типа Bern, дл1|^^^терт1№ ^ф1^м до 155 см, длина 
проводника от 140 см до 180 см.
15. Микрокатетер вращаемый D ir e x |^ j f t^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % |í^ a  пpoвoдникJ^athom-16,
Руководитель Федеральной слуа ^
по надзору в сфере здравоохранен]^%  М. А. Мурашко

*Orpín
0 0 2 7 8 9 4

'■■ж ш

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru
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Лист 2

малый просвет, формируемый кончик, 2 рентгеноконтрастные метки, длина катетера 
130 см, длина проводника 180 см.
16. Микрокатетер вращаемый Direxion, предустановленный на проводник Fathom-16, 
малый просвет, кончик типа Bern, 2 рештеноконтрастные метки, длина катетера 130 
см, длина проводника 180 см.
17. Микрокатетер вращаемый Direxion, предустановленный на проводник Transend-14, 
малый просвет, формируемый кончик, длина катетера от 105 см до 155 см, длина 
проводника от 135 ем до 190 см.
18. Ми1дюкатетер вращаемый Direxion, предустановленный на проводник Transend-14, 
малый просвет, кончик типа Bern, длина катетера от 105 см до 155 см, длина 
проводника от 135 см до 190 см.
19. Микрокатетер вращаемый Direxion HI-FLO, предустановленный на проводник 
Fathom-16, большой просвет, формируемый кончик, длина катетера от 105 см до 155 
см, длина проводника от 140 см до 180 см.
20. Микрюкатетер вращаемый Direxion HI-FLO, предустановленный на проводник 
Fatiiom-16, большой просвет, кончик типа Bern, длина катетера от 105 см до 155 см, 
длина проводника от 140 см до 180 см.

J a s  ‘  .................

Руководитель Федеральной 
по надзору в сфере здравоохран! М.А. Мурашко 
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