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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЮСЗДРАВНАДЗОР)

На медицинское изделие
Наборы офтальмологические для катарактальной хирургии "РПР" 
по ТУ 9437-021-47530892-2014

Настоящее регасзрационное удостоверение вьвдано 
Общество ё ограиичеиной ответственноетью предприятие "Репер-НН" 
(ООО предприятие ’‘Реиер-НН”), Россия,603079, г. Нижний Новгород, 
Московское Щорсе, д. 85, офис 214

Производитель
Общество с Ограиичеиной ответственностью предприятие "Репер-НН" 
(ООО прёщирпщтие "Репер-НН")» Россия, 603079, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 85, офис 214

Место производства медицинского изделия
ООО предприятие "Ршер-НН", Россия, 603950, г. Нижний Новгород, 
ул. Баррикад, д. 1

Номер регистрационного досье J4s РД-17670/22551 от 04.05.2017 

Вид медицинскогх) изделия 161200

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.13.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложе

приказом Росздравнадзора от 23 мая 2017 года № 4878 
допущено к обращению на территории Российской Феде;

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения авлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 23 мая 2017 года № РЗН 2015/3450

Лист 1

На медицинское изделие
Наборы офтальмологические для катарактальиой хирургии "РПР" 
по ТУ 9437-021-47530892-2014:
Варианты исцолнения;
1. «РПР-1» в составе: тупферы, линза интраокулярная акриловая гидрофобная 
МИ0Л-50РТ-2-12, контейнер К-003.
2. «РПР-2» в составе: тудферы, линза интраокулярная акриловая гидрофобная 
МИ0Л-80РТ-2-13, контейнер К-003.
3. «РПР-З» в составе: тупферы, линза интраокулярная акриловая гидрофобная 
МИОЛ-&ОРТ-:НВ-12, контейнер К-003.
4. «РПРт4>> Ц составе: тупферы, линза интраокулярная акриловая гидрофобная 
МИ0Л-801Т-Щ)-13, контейнер К-003.
5. «РПР*5>> в сЬсТаве: Тупф^ы, линза интраокулярная акриловая гидрофобная 
МИаЛ-1^0РТ-200-12, контейнер К-003.
6. «РПР-6» в Составе: тупферы, линза интраокулярная акриловая гидрофобная 
МИОЛ-8ОЕТ.200-13, контейнер К-003.
7. «РПР-7» в составе: тупферы, линза интраокулярная акриловая гидрофобная 
МИ0Л-80ЕТ-23, контейнер К-003<
8. «РПР-8» в составе: тупферы, линза интраокулярная акриловая гидрофобная 
МИОЛ-8ОРТ-230, контейнер К-003.
9. «РПР-9» в составе: тупферы, линза интраокулярная акриловая гидрофобная 
МИ0Л-80ЕТ-28, контейнер К-003.
10. «РПР-10» в составе: тупферы, линза интраокулярная акриловая гидрофобная 
МИОЛ-8ОРТ-280, контейнер К-003.
11. «РПР-11». в составе: тупферы, линза интраокулярная акриловая гидрофобная 
ЬШ0Л-80ЕТ-4, контейнер К-003.
12. «РПР-12» в составе: инжектор Р с картриджем Р, линза интраокулярная акриловая 
гидрофобная МИ0Л-80РТ-2-12, контейнер К-003.
13. «РПР-13» в составе: инжектор Р с картриджем Р, линза интраокулярная акриловая 
гидрофобная МИ0Л-80РТ-2-13, контейнер К-003.
14. <<РПР-14» в составе: инжектор Р с картриджем Р, линза интрмузйНйШ^ акриловая 
гидрофобная МИОЛ-80ЕТ-НВ-12, контейнер К-003.
15. «РПР-15» в составе: инжектор Р с Картриджем Р, линза 
гидрофобная МИ0Л-80РТ-НП-13, контейнер К-003.
16. «РПР-16» в составе: инжектор Р с картриджем Р, лин' 
гидрофобная МЙ0Л-80РТ-23, контейнер К-003.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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Ф№ РАЛ!>Щ Я СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ГОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ot 23 мая 2017 года №  РЗН  2015/3450

Лист 2

17. «Р11Р^17» в составе: инжектор Р с картриджем Р, линза интраокулярная 
акриловая гидрофобная МИ0Л-80РТ-4, контейнер К-003.
18. «РПР-18>> вхоставе: инжектор Comport Т с картриджем Comvit, линза 
интраокулярная акриловая гидрофобная МИ0Л-50РТ-Н0-12.
19; «РПР-19>> в составе: шшектор Comport Т с картриджем Comvit, линза 
интраокулярная акриловая гидрофобная МИ0Л-80РТ-НП-13.
2й. «РПР.20» в составе: инжектор Comport Т с картриджем Comvit, линза 
интраокудя|)ная акриловая гидрофобная МИ0Л-80ЕТ'23.
21. «РШ*г,21» в составе: инжектор Comport Т с картриджем Comvit, линза 
интраокулярная акриловая гидрофобная МИ0Л-80РТ-28
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Заместителе руи:оводители Федеральной службы 
но надзору в сфере здравоохранения
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