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I  ̂чЛУ*. '■

i i i
Instruction For Use

Attn; Federal Service of Health Care and Social Development Control of Russia

We, OSSTEM IMPLANT Co., Ltd., hereby declare that the instruction for use provided 

to Federal Service of Health Care and Social Development Control of Russia for 

Imported Medical Product Recordation is complete, consistent and authentic.

Signature:

Name; Eom Tae Gwan 
Title: President 
OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.
66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea
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«А батменты  трехком понентны е, двухком понентны е  
TS Abutment System»

(Ред. №1. Введена впервые)

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Link Abutment for Cerec, TS Link Abutment for
ОПИСАНИЕ
Это инструкция по применению аб 

Public, и TS Pre-milled Abutment.
Абатменты TS Link Abutment for Cerec, TS Link Abutment for Public, и TS Pre-milled Abutment 

- это детали зубных имплантатов, используемые для зубных протезов, проектируемых 
индивидуально для каждого отдельного пациента с использованием цифровых данных, таких как 
информация о местоположении десны и имплантата, подлежащего имплантированию, получаемых 
через 3-мерное сканирование поверхности полости рта (или модели).

Корпус для сканирования (scan body) и абатмент временный (scan post) - это продукт для 
компьютерных программ проектирования и моделирования (CAD/CAM), поставляемых с 
интерфейсом, связанным с секцией присоединения имплантатов.

Винт абатмента для крепления последнего к имплантату, а также изделия для сканирования 
(scan body, scan post) задействованные в процессе сканирования, используются совместно.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Абатменты трехкомпонентные, двухкомпонентные TS Abutment System
Варианты исполнения: см Приложение 1 к инструкции.
НАЗНАЧЕНИЕ
Абатмент - это одноразовое медицинское изделие, предназначенное для обеспечения 

постоянного промежуточного уровня между дентальным имплантатом и окончательным 
протезом/реставрацией (например, мостом, одним зубом, покрьшным протезом).

Условия применения; абатмент предназначен для использования в стоматологических 
клиниках.

Класс потенциального риска применения - ПЬ, согласно Правилам 8 Классификационных 
критериев. Приложение IX, MDD 93/42/ЕЕС с поправками 2007/47/ЕС.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Абатмент, предварительно фрезерованный абатмент -  это материал для имплантации в 

области стоматологии, который используется при конструкции протеза в зависимости от 
особенностей пациента. Протезирование осуществляется после получения цифровой информации о 
расположении изделия, десны. Цифровые данные получаются путем 3D сканирования полости рта 
(или моделирования полости рта). Абатмент -  это изделие для CAD/CAM, включая интерфейс в 
сочетании с соединительным участком крепления. Используется скан, связанный с процессом 
сканирования и винтом абатмента для фиксации абатмента на креплении.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Абатменты используются для восстановления одного или нескольких зубов, утраченных 

пациентом в нижнечелюстной/верхнечелюстной ветви либо при полном отсутствии зубов на 
челюсти пациента, а также для выполнения временных или постоянных протезов с креплением на 
цементе или на винте.

Абатмент используются совместно с имплантатом, служа опорой для ортопедических 
реставраций, таких как коронки, мосты или съемные протезы с фиксацией на имплантатах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Абатмент нельзя использовать непосредственно для отливки/обжига
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и материалы должеп>1 отвечать указаниям

• Пациенты, у которых имеются проблемы в отношении костей и заживления ран
• Пациенты с неконтролируемым диабетом, заболеваниями тканей, которые воздействуют на состояние 

кости или заживление ран; заядлые курильщики или лица, злоупотребляющие спиртными напитками
• Пациенты, иммунная система которьж нарушена из-за химиотерапии и/или радиотерагши
• Пациенты с инфекциями или воспалениями полости рта (несоответствующая гигаена полости рта, 

бруксизм)
• Пациенты с нарушением прикуса/смыкания, не поддающимся лечению, недостаточным 

пространством зубной дуги
• Пациенты с недостаточной высотой или пшриной кости
• Любые пациенты, которые не соответствуют условиям д ля вьшолнения операции
Внимание! Для установки протезов с использованием абатментов TS Link Abutment for Сегес, TS Link 

Abutment for Public, и TS Pre-milled Abutment, необходимо применять имплантаты, поставляемые компанией 
OSSTEM IMPLANT.

Программное обеспечение, фрезеровальное'̂  
производителей.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИЗДЕЛИЯ
- Материалы
Абатменты TS Link Abutment for Public, Абатменты TS Link Abutment for Cerec, Абатменты TS 

Pre-Milled Abutment изготовлены из титанового сплава марки Ti-6AL-4V.
Корпус для сканирования (scan body) (артикул TSCSB) изготовлен из АБС пластика, марки

CAS.
Корпус для сканирования (scan body) (артикулы TSPSBR, TSPSBM) изготовлен из 

полиэфирного материала эфира оксикетона (РЕЕК), марки: DIN EN ISO 527, DIN EN ISO 180 
(Izod)

- Конструкция
Индивидуальные абатменты следует изготавливать с применением цифровых технологий, 

используя зубоврачебное ПО CAD, и они должны соответствовать базовым правилам.
Абатмент временный (scan post) и корпус для сканирования (scan body) применяются для 

записи в цифровом формате местоположения абатментов или имплантатов, и управляются от 
сканера (цифровое изготовление слепка).

С помощью данной технологии можно проектировать коронку/абатмент на основе библиотеки, 
зарегистрированной в ПО.

Зарегистрированную библиотеку нельзя произвольно изменять или дорабатьшать.
Профиль выступания следует формировать плавным, вдоль края мягких тканей, на основе 

анатомической структуры. Если вы хотите увеличить выступание над краем области заживления 
десны, то сначала необходимо проконсультироваться с лечащим дантистом.

Для того чтобы обеспечить эстетичный вид зубов и сделать более удобным удаление цемента 
на стьпсе, участок запаса обычно располагается несколько ниже края десны вдоль контура десны в 
полости рта.
Толщина стенки должна быть 0,35 мм или больше, диаметр абатмента не должен быть менее 04,0 
мм, а угол - более 30°.

Его следует формировать плавным повсюду, и не допускать заостренных кромок или ребер.
(Однако для абатмента TS Link Abutment for Cerec необходимо использовать специальные 

сканер, ПО и фрезеровальное оборудование, имеющиеся в наличии у компании Sirona. 
Максимальный угол при проектировании абатмента ограничен значением 20°.)

- фрезерование и полировка
Для изготовления абатмента по цифровой модели инструменты должны быть чистыми, не 

иметь повреждений; во время обработки на основе проектного файла (САМ) следует обеспечивать 
надлежащее охлаждение обрабатывающего оборудования).

Следите за тем, чтобы на обрабатываемой детали не бьшо заусенцев или заостренньрс кромок.
Не изменяйте произвольно угол, толщину стенки или высоту TS Link абатмента.
Кроме того, удостоверьтесь, что соблюдаются инструкции производителей используемых 

материалов и оборудования.
- Формование и обжиг керамических материалов
Керамические материалы, включая циркониевую керамику, следует формовать и обжигать до 

связывания с абатментом, а также использовать надлежащие материалы, основываясь на указаниях 
производителя.

- Соединение
Для того чтобы соединить керамику, например, циркониевую, с абатментом, рекомендуются 

композиционные цементы для абатментов PANAVIA F 2.0 (Кигагау Europe) или Multilink (Ivoclar
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Следует придерживаться инструкций производителя. Для защиты соединения с имплантатом, 
вьшолненным на абатменте, и удобства обработки, абатмент следует монтировать на Lab Analog.

Закрыв вход резьбового отверстия воском, произведите обработку поверхности сопряжения 
абатмента струей частиц А1203 размером 50 мкм под давлением 2 бара или менее и очистите ее 
полностью (не допустимо наличие остатков посторонних субстанций).

Нанесите клей на поверхность абатмента, нажимайте на керамические материалы, например, 
циркониевую керамику, до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, и установите абатмент в 
правильном направлении.

Удостоверьтесь, что он правильно установлен, и сотрите клей, оставшийся на поверхности.
- Финишная обработка
После того, как клей полностью отвердеет, осторожно воспользуйтесь инструментом для 

удаления остатков клея, затем проверьте изнутри отверстие для винта и осторожно удалите оттуда 
остатки клея.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Изделия транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах.
Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: хранить в сухом месте при 

комнатной температуре. ^
ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Хирургическая технология зубной имплантаций требует наличия опыта; это сложная 

процедура, которая требует официального обучения для вьшолнения имплантации.
Важно учитывать анатомию и пригодность имеющейся кости для размещения абатмента. 

Подготовьте абатмент, учитывая ожидаемые ситуации и предостережения. Визуальный осмотр, а 
также панорамные и периферийные рентгеновские снимки, важны для определения анатомических 
ориентиров, состояния прикуса, состояния периодонта и удовлетворительного качества кости. 
Также могут быть полезны латеральные цефалометрические рентгеновские снимки, КТ- 
исследования и томограммы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Для минимизации повреждения клеточных тканей пациента при применении системы 

OSSTEM IMPLANT необходимо обращать особое внимание на температуру и хирургические 
заболевания, а также на устранение первопричин загрязнения и инфекции.

Все приборы и инструменты, используемые при операции, должны содержаться в рабочем 
состоянии.

Кроме того, поскольку компоненты абатментов имеют малый размер, необходимо следить за 
тем, чтобы не дать пациенту проглотить или вдохнуть их.

При выполнении протезирования важно обеспечить надлежащее распределение нагрузки, 
проверив согласование между протезом и смежными зубами, а также прикус.

Поскольку в ходе вьшолнения протезирования могут создаваться металлические и 
неметаллические аэрозоли и пьшь, вредные для организма человека, настоятельно рекомендуется 
при таких окружающих условиях надевать защитные перчатки и маску, а в окружении иметь 
пьшесборник.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Содержите полость рта в чистоте.
Следите за тем, чтобы к вьшеченной области не прилагались слишком большое напряжение до 

тех пор, пока не будет установлен последний протез, и следуйте указаниям, вьщаваемым 
компетентным дантистом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Вариант А: интраоральное сканирование (для трехкомпонентных абатментов)
1) Соединение абатмента. Присоедините абатмент к креплению в полости рта. Присоедините 

абатмент.
2) Стяжной винт. Закрепите винт, используя динамометрический ключ (крутящий момент 

ключа: ручной крутящий момент, 5 ~ lONcm).
3) Подключите scan body. Присоедините scan body к абатменту, используя оральный сканер, 

scan body (в полости рта).
4) Просканируйте scan body на рабочей модели с использованием стоматологического 

лабораторного сканера. Рекомендуется использовать стоматологическую систему компании 3 Shape.
5) Р1мпорт данных сканирования. Импортируйте данные сканирования в программное 

обеспечение CAD. Программное обеспечение CAD рекомендуется стоматологической системы 
компании 3 Shape

6) Дизайн. Используйте программное обеспечение CAD. Рекомендуется проектирование 
программного обеспечения CAD 3 Shape компании Dental System

7) Фрезерование. Используйте широко используемый стоматологический фрезерный станок 
(для коронок и слепков).

8) Завершение коронок и слепков. Завершите коронку и слепок обычным методом.
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10) примерка. Примерьте на соединительную часть абатмента
11) Винт фиксации абатмента. Соедините, проверьте протез и рекомендуемое затягивание 

крутящего момента. Установите крутящий момент на 20 Нем для мини соединения и 30 Нем для 
обычного соединения, и присоедените окончательный протез. Для проверки точности соединения 
важно взять периапикальный рентген.

12) Цементная коронка. Цемент на внутренней части упора
13) Установка коронки. Расположите протез и проверьте соединительную часть. Сожмите 

протез на минуту.
14) Удалите цемент. Удалите остаточный цемент с помощью соответствующего инструмента
15) Выполненный протез. Проверьте протез
Вариант В: сканирование рабочей модели (для трехкомпонентных абатментов)
1) Подключение scan body
2) Сканирование. Просканируйте scan body с использованием стоматологического 

лабораторного сканера.
3) Импорт данных сканирования. Импортируйте данные сканирования в программное 

обеспечение CAD.
4) Дизайн. Используйте программное обеспечение САП|
5) Фрезерование. Используйте широко исрйЩзУёЙ]^ фрезерный станок

(для коронок и слепков).
6) Завершение коронок и слепков. Завершите коронку и слепок обычным методом.
7) Цементация. Цемент используется на соединительной части абатмента
8) Примерка. Примерьте на соединительную часть абатмента
9) Винт фиксации абатмента. Соедините, проверьте протез и рекомендуемое затягивание 

крутящего момента. Установите крутящий момент на 20 Нем для мини соединения и 30 Нем для 
обычного соединения, и присоедените окончательный протез. Для проверки точности соединения 
важно взять периапикальный рентген.

10) Цементная коронка. Цемент на внутренней части упора
11) Установка коронки. Расположите протез и проверьте соединительную часть. Сожмите 

протез на минуту.
12) Удалите цемент. Удалите остаточный цемент с помощью надлежащего инструмента
13) Выполненный протез. Проверьте протез
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Эта проблема может возникнуть после установки абатмента (потеря стабильности имплантата, 

потеря протеза и т.д.). Недостаточное качество и количество остающейся кости, инфекция, 
несоответств)чощая гигиена полости рта или отсутствие сотрудничества со стороны пациента, 
подвижность абатмента, частичное повреждение ткани и неправильное положение и размещение 
абатмента могут стать причиной его нестабильности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Абатмент и компоненты абатмента Osstem совместима только с имплантатами OSSTEM. Их 

нельзя использовать с другими имплантатами. Смотрите инструкцию по применению Osstem (см. 
Приложение 2), каталог или наш веб-сайт (www.osstem.com) для получения более подробной 
информации. Относительно кода изделия, спецификации, даты вьшуска и даты окончания срока 
действия смотрите этикетку изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки абатментов входит:
- абатмент;
- корпус для сканирования (только для трехкомпонентных абатментов);
- винт
- инструкция (в сокращенном виде).
- наклейка пациента идентификационная.
СТЕРИЛЬНОСТЬ
Изделия поставляются в нестерильном состоянии.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Перед установкой в полость рта пациента дезинфицируйте абатменты в автоклаве при 132 ° С в течение 

15 минут и полностью высушите их.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Врач обязан сообщить пациенту о возможных побочных эффектах, противопоказаниях, и 

мерах предосторожности.
ГИГИЕНА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА АБАТМЕНТАМИ
Срок службы абатмента напрямую зависит от гигиенического состояния полости рта. Пациент 

должен знать о том, как поддерживать гигиену полости рта. Пациенту рекомендовано 
периодическое посещение стоматолога для профилактического осмотра и профессиональной 
чистки.
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Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям данного документа при 
соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок годности -  8 лет с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ
Требования к санитарной охране атмосферного воздзоса, почвы и водных объектов должны 

соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 
нормативам, установленным в законодательстве РФ.

Технология производства абатментов не предполагает образование жидких отходов.
Утилизация или уничтожение технологических потерь, образ)чопщхся при производстве 

абатментов не предполагает, а также готовой продукции, при ее несоответствии требованиям 
настоящего документа, должны проводиться в соответствии с действующими нормами и 
требованиями.

Абатменты, вживленные в челюсть человека, не подлежат утилизации в связи со сроком 
службы соизмеримым со сроком жизни человека.

Отторгнутые организмом человека абатменты, использованные абатменты, включая корпус 
для сканирования, винт, могут представлять биологическую опасность, с ними следует обращаться 
и утилизировать в соответствии с медицинской прадгикой и р|̂ иональными или государственными 
нормативно-правовыми актами. ii

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ “
Абатменты являются изделиями одноразового применения, в этой связи не подлежат 

техобслуживанию и ремонту.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
«Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Со., Ltd.), Корея, 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae- 

gu, Busan, Korea 48002. Тел: +82 70 4394 9619. Факс: +82 70 4394 0404
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ
Общество с ограниченной ответственностью «Осстем» (ООО «Осстем»), 115432, Россия, г.Москва, 

проспект Андропова, д. 18, корпус 7, этаж 8, офис 1. Тел: (495) 739-99-25
РЕКЛАМАЦИИ
При выявлении побочных действий, не указанных в инструкции по применению медицинского 

изделия «Абатменты трехкомпонентные, двухкомпонентные TS AWtment System, варианты исполнения», 
нежелательных реакций при применении, особенностей взаимодействия между абатментов, фактов и 
обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении 
медицинского изделия «Абатменты трехкомпонентные, двухкомпонентные TS Abutment System, варианты 
исполнения», необходимо направлять сообщения, содержащее указанные сведения, в Федеральную службу 
по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с действующим законодательством.

Рекламации и вопросы направляйте по адресу: ООО «Осстем», 115432, г. Москва, проспект Андропова, 
д. 18, корпус 7, этаж 8, офис 1, Тел. +7-495-739-99-25.

РАСШИФРОВКА ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ

Описание Символ Описание Символ
Не использовать повторно Знак декларирования С-
Использовать до (Годен до) Номер по каталогу

| R E F |

Меры предосторожности: 
Осторожно! Обратитесь к 
инструкции по применению А Дата изготовления

|ЛАлГ

Производитель Не стерильно
/ж и Л/sTEioiex

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Стандарт Описание

EN 1642:2011 Стоматология - Медицинские приборы для стоматологии - Зубные 
имплантаты

EN 1041:2008 Информация, предоставленная производителем медицинских изделий
EN 980:2008 Символы для использования при маркировке медицинских устройств
EN 1641:2009 Стоматология - Медицинские приборы для стоматологии - Материалы
ENISO 10993-1:2009 Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 1. Оценка и
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тестирование в процессе управления рисками

ENISO 10993-5:2009 Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 5. Тесты на 
цитотоксичность in vitro

ENISO 10993-11:2009 Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 11. Тесты на 
системную токсичность

EN ISO 13485:2012 Медицинские приборы - Системы управления качеством - Требования к 
нормативным целям

ENISO 14971:2012 Медицинские приборы - Применение управления рисками к медицинским 
устройствам

ISO 10993-10:2010 Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 10. Тесты на 
раздражение и гиперчувствительность замедленного типа.

ISO 14801:2007 Стоматология - Имплантаты - Тест на динамическую усталость для 
эндоскопических имплантатов

ISO 5832-2:1999 Имплантаты для хирургии. Метгашические материалы. Нелегированный 
титан

ISO 5832-4:2014 Имплантаты для хир5̂ (ГйИ"- Металлические материалы - Часть 4: сплав 
литья из кобальта и хрома-молибдена

ISO 7405:2008 Стоматология - Оценка биосовместимости медицинских приборов, 
используемых в стоматологии

ASTM D792-13 Стандартные методы испытаний на плотность и удельную плотность 
(относительную плотность) пластмасс путем смещения

ASTMF136-13 Стандартная спецификация для сплава титана-6 Алюминий-4 ванадия ELI 
(сверхнизкий интерстициальный) сплав для применения в хирургических 
имплантатах (UNS R56401)

ASTM FI839-08 Стандартная спецификация для жесткой полиуретановой пены для 
использования в качестве стандартного материала для тестирования 
ортопедических устройств и приборов

ISO 15223-1 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на 
медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. 
Часть 1. Основные требования
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Абатменты трехкомпонентные, двухкомпонентные TS Abutment System, варианты исполнения

L Абатменты двухкомпонентные TS Abutment System
1. Абатмент двухкомпонетвый TS Link 
Abutment for Сегес (TSCSPIVITH) в составе:
- Абашенг временный (scan post) (M ini) 

(TSCSPM)

- Винг Laboratoiy Screw (GSABSML) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

2. Абатмент д^компонентны й TS Link 
Abutment for Сегес (TSCSPRTH) в составе:
- Абатмент временный (scan post) (Regular) 

(TSCSPR)

- Винг Laboratoiy Screw (GSABSSL) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

3. Абатмент д^компонентны й TS Pre-Milled 
Abutment (TSPM07ARMNWH) в составе:
- Абатмент (TSPM07ARMN)

- Винт EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

4. Абатмент двухкомпонентный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPM07ARMWH) в составе:
- Абатмент (TSPM07ARM)

- Винг EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM)

- Инструкция

- Наклейка пациеша идентификационная

5. Абатмент двухкомпонентный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPM07ARRNWH) в составе:
- Абатмент (TSPM07ARRN)

- Винг EbonyGold screw (R^ular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Натслейка пациента идентификационная

6. Абатмент двухкомпонентный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPM07ARRWH) в составе:
- Абатмент (TSPM07ARR)

- Винг EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Натслейка пациента идентификационная

7. Абатмент двухкомпонентный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPMIOARMNWH) в составе:
- Абагметтг (TSPM10ARMN)

- Винг EbonyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

8. Абатмент двухкомпонентный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPMIOARMWH) в составе:
- Абатмент (TSPM10ARM)

- Винг EbonyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идешификационная

9. Абатмент двухкомпонентный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPMIOARRNWH) в составе:
- Абатмент (TSPM10ARRN)

- Винг EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

10. Абатмент двухкомпонентный TS Pre- 
Milled Abutment (TSPMIOARRWH) в составе:
- Абатмент (TSPM10ARR)

- Винг EbonyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идешификационная

11. Абатмент двухкомпонентный TS Рге-
Milled Abutment (TSPM14ARMNWH) в_____

21. Абатмент двухкомпонентный TS Pre- 
Milled Abutment (TSPM10CARNWH) в 
составе:
- Абатмеш (TSPM10CARN)

- Виш- EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инслрукция

- Наклейка пациента идентификационная

22. Абатмент двухкомпонентный TS Pre- 
Milled Abutment (TSPMIOCARWH) в 
составе:
- Абатмент (TSPM10CAR)

- Винг EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Натслейка патдиетгга идентификашонная

23. Абатмент TS Pre- 
Milled A b u tm fe ^ P M 4 C A T t^ ^  в 
составе:
- Абатмент (TSPM14CAMN)

- Винг EbonyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идешификационная

24. Абатмент д^компонетттный TS Рге- 
Milkd Abutment (TSPM14CAMWH) в 
составе:
- А&тменг (TSPM14СAM)

- Вит EbonyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

-'Натслейка пациеттга идешификационная

25. Абатмент д^ккомпоненттный TS Pre- 
Milled Abutment (TSPM14CARNWH) в 
составе:
- Абатмет (TSPM14CARN)

- Виш EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция-’

- Наклейка пациента идентификационная

26. Абатмент д|щтхкомпонентный TS Pre- 
Milled Abutment (TSPM14CARWH) в 
составе:
- Абатмет (TSPM14CAR)

- Виш EbonyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

-■Натслейка пациеша идентификационная

27. Абатмент двухкомпонентный TS Pre- 
Milled Abutment (TSPM07ZKMNWH) в 
составе:
- Абатмеш (TSPM07ZKMN)

- Виш EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Натслейка паттиенга идентификационная

28. Абатмент двухкомпонентный TS Pre- 
Milled Abutment (TSPM07ZKMWH) в 
составе:
- Абатмеш (TSPM07ZKM)

- Виш EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инсгрукттия

Н̂атслейЛа паттиенга идентификационная

29. Абатмент двухкомпонентный TS Pre- 
Milled Abutment (TSPM07ZKRNWH) в 
составе:
- Абатмет (TSPM07ZKRN)

- Виш EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инст[уи1ия

-’Наклейка паттиенга идотпификаттионная

30. Абатмент двухкомпонентный TS Рге-

41. Абатмент двухкомпонентный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPM07MXRNWH) в составе:
- Абатмеш (TSPM07MXRN)

- Виш EbonyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Натслейка пациента идешификаттионная

42. Абатмент двухкомпонетттный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPM07MXRWH) в составе:
- Абатмеш (TSPM07MXR)

- Виш EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Натслейка пациента идешификационная

43. Абагметтг двухкомпонентный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPMIOMXMNWH) в составе:
- Абапиеш (TSPM10MXMN)

- Виш EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инслрукция

- Натслейка пациетга идешификационная

44. Абатмент дщтскомпонетттный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPMIOMXMWH) в составе:
- Абатмеш (TSPM10MXM)

- Виш EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Натслейка пациеша идешификаттионная

45. Абатмент дщхкомпонентный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPMIOMXRNWH) в составе:
- Абатмеш (TSPM10MXRN)

- Виш EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Натслейка паттиенга идешификаттионная

46. Абатметгг д^компонетнт>тй TS Pre-Milled 
Abutment (TSPMIOMXRWH) в составе:
- Абатмеш (TSPM10MXR)

- Виш EbcmyGold screw (R^ular) (GSABSS)

- Итклрукттия

- Натслейка паттиеша идешификаттионная

47. А6агме1тт двухкомпонетттный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPM14MXMNWH) в составе:
- Абатмет (TSPM14MXMN)

- Виш EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инсгрукттия

- Наклейка паттиеша идетпификаттионная

48. Абатметтт дт^ккомпонетпный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPM14MXMWH) в составе:
- Абатмеш (TSPM14MXM)

- Виш EbonyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка паттиенга идешификаттионная

49. Абатмент двухкомпонентнт>1Й TS Pre-Milled 
Abutment (TSPM14MXRNWH) в составе:
- Абатмеш (TSPM14MXRN)

- Виш EbonyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Натслейка пациента идешификаттионная

50. Абагметтг двухкомпонентный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPM14MXRWH) в составе:
- Абатмет (TSPM14MXR)

- Виш EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инсгрукттия

- Натслейка паттиеша идетпификационная

51. Абатмент двухкомпонетттньтй TS Pre-MQled 
Abutment (TSPMIOHUMNWH) в составе:
- Абатмеш (TSPM10HUMN)

- Виш EbonyGold screw (M ini) (GSABSM)_______
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- Абагменг (TSPMl 4ARMN)

- Винг EbOTyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

12. Абатмент двухкомпоненгный TS Рте- 
Milled Abutment (TSPM14ARMWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM14ARM)

- Винг EbonyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

13. Абагменг дщтитмпоненгный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPM14ARRNWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM14ARRN)

- Винг EbonyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная 

14 Абагменг дщтткомпонентный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPM14ARRWH) в составе:
- Абагменг (TSPM14ARR)

- Винг EbraiyGold screw (R^ular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

15. Абагменг двухкомпоненгный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPM07CAMNWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM07CAMN)

- Винг EbonyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

16. Абагменг двухкомпонапный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPM07CAMWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM07CAM)

- Винг EbonyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

17. Абагменг двухкомпонентный TS Pre- 
Mi lied Abutment (TSPM07CARNWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM07CARN)

- Винг EbonyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

18. Абагменг дщтекомпонентный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPM07CARWH) в составе:
- Абагменг (TSPM07CAR)

- Винг EbonyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

19. Абагменг двухкомпоненгный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPMIOCAMNWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM10CAMN)

- Винг EbonyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

20. Абагменг дщхкомпонентный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPMIOCAMWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM10CAM)

- Винг EbmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациетпа идентификационная

составе:
- Абашент (TSPM07ZKR)

- Винг EbonyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

31. Абагменг д^хкомпоненгный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPMIOZKMNWH) в 
составе:
- Абапиенг (TSPM10ZKMN)

- Винг EbcHiyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инсгикция

- Наклейка пациента идентификационная

32. Абагменг двухкомпоненгный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPMIOZKMWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM10ZKM)

- Винг EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инсгрующя
- HaклeйкaШИieнгaадeнтификaциoннaя
33. Абагменг двухкомпоненгный TS Рге- 
MiHed Abutment (TSPMIOZKRNWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM10ZKRN)

- Винг EbffliyGold screw (Regular) (GSABSS)

-ИНС11̂ КЦИЯ

- Наклейка пациента идентификационная 

3 4  Абагменг двухкомпоненгный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPMIOZKRWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM102XR)

- Винг EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

35. Абатмегп-двухкомпоненгный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPM14ZKMNWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM14ZKMN)

- Винт EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инсгклсция

- Наклейка пациента идентификационная

36. Абагменг двухкомпоненгный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPM14ZKMWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM14ZKM)

- Винт EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

37. AeaiMeirr двухкомпонентный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPM14ZKRNWH) в 
составе:
- Абагменг (TSPM14ZKRN)

- Винг EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

38. Абагменг двухкомпонегпный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPM14ZKRWH) в 
составе:
- Абашент (TSPM14ZKR)

- Винг EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

39. Абагменг двухкомпонегпный TS Рге- 
Milled Abutment (TSPM07MXMNWH) в 
составе:
- Абашент (TSPM07MXMN)

- Виш- EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациеша идентификационная

Наклейка пациента идентификационная

52. Абатмегп дщхкомпонеггтный TS Pre-Mflled 
Abutment (TSPMIOHUMWH) в составе:
- Абашент (TSPM10HUM)

Винт EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка гициеша идентификационная

53. Абагмегп двухкомпоненгный TS Pre-Milled 
Abutment (TSPMIOHURNWH) в составе:
Абашент (TSPM10HURN)

- Винг EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идаггификационная

5 4  Абагменг двухкомпонегтгный TS Pre-Mflled 
Abutment (TSPMIOHURWH) в составе:
- Абашент (TSPMI0HUR)

- Винг EbcmyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Нагшейка пациента идешнфикационная

55. Абагменг двухкомпонегпный TS Pre-Mflled 
Abutment (TSPMIOUKMNWH) в составе:
- Абашент (TSPM10UKMN)

- Винт EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Е1аклейка пациеша идентификационная

56. Абагменг двухкомпонегггнгдй TS Pre-Mflled 
Abutment (TSPMIOUKMWH) в составе:
- Абашеш (TSPM10UKM)

- Виш EbcmyGold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идешнфикационная

57. Абагмегп двухкиипонегггнгда TS Pre-Mflled 
Abutment (TSPMIOUKRNWH) в составе:
- Абашеш (TSPM10UKRN)

- Виш EbonyGold screw (R^ular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

58. Абагмегп д^компонегггньгй TS Pre-Milled 
Abutment (TSPMIOUKRWH) в составе:
- Абашеш (TSPM10UKR)

- Виш EbonyGold screw (Regular) (GSABSS) 

-Инструкция

- Нагслейка пациента идентификационная
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Milled Abutment (TSPM07MXMWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPM07MXM)

- Винг EbmyCJold screw (M ini) (GSABSM) 

-Инструкция

- Наклейка пациента иденшфикационная

ПЛбатменты трехкомпонентные I»  Abutment System
1. Абатменг трехкомпоненгный TS Link 
Abutment for Public (TSPTB431MWH) в 
составе:
- Абатменг (TSPTB431М)

- Винг EbaiyGold screw (M ini) (GSABSM)

- Корпус для сканирования (scan bocfy) 

(TSPSBM)

-Инструкция
- Наклейка шциенга идентификационная

2. Абатменг трехкомпоненгный TS Link
Abutment for Public (TSPTB451MWH) в 
составе:
- Абалменг (TSPTB451М)

- Винг EbmyGold screw (M ini) (GSABSM)

- Корпус для сканирования (scan body) 

(TSPSBM)

-Инструкция
- Наклейка пациента идентификационная

3. АбатменгтрехкомпоненгныйТ8 ипк
Abutment for Public (TSPTB431MNWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB431MN)

- Винг EbmyGold screw (M ini) (GSABSM)

- Корпус для сканирования (scan body) 

(TSPSBM)

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

4. Абатменг трехкомпоненгный TS lin k  
Abutment for Public (TSPTB451MNWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB451MN)

-Винт EbmyGold screw (M ini) (GSABSM)

- Корпус для сканирования (scan body) 

(TSPSBM)

-Инструкция

-■ Наклейка пациента идентификационная

5. Абатменг трехкомпоненгный TS Link 
Abutment for Public (TSPTB432MWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB432M)

-Винг EbmyGold screw (M ini) (GSABSM)

- Корпус для сканирования (scan body) 

(TSPSBM)

-Инструкция

Наклейка пациента идентификационная

6. Абатменг трехкомпоненгный TS Link 
Abutment for Public (TSPTB452MWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB452M)

- Винг EbmyGold screw (M ini) (GSABSM)

- Корпус для сканирования (scan body) 

(TSPSBM)

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

7. Абатменг трехкомпонентный TS Link 
Abutment for Public (TSPTB432MNWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB432MN)

- Винг EbmyGold screw (M ini) (GSABSM)

- Kqrnyc для сканирования (scan body)

(TSPSBM) _________________________ _

Инструкция 

-■Наклейка пациента идентификационная

8. Абатменг трехкомпоненгный TS Link 
Abutment for Public (TSPTB452MNWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB452MN)

- Винт EbmyGold screw (M ini) (GSABSM)

- Корпус для сканирования (scan body) 

(TSPSBM)

-Инструкция

-■Наклейка пациента идентификационная

9. Абатме!^ ■■^хкомпоненр#>1й TS lin k
Abutment Ав freP M Ii|lR W H ) в
составе:
- Абашенг (TSPTB43IR)

- Винг EbmyGold saew (Rc^ar) (GSABSS)

- Корпус для сканирования (scan body) 

(TSPSBR)

-Инструкция

■Наклейка пациента идентификационная

10. Абатменг трехкомпоненгаый TS Link 
Abutment for Public (TSPTB451RWH) в 
составе:
Абашатг (TSPTB451R)

- Винг EbmyGold screw (Regular) (GSABSS)

- Корпус для сканирования (scan body) 

(TSPSBR)

-Инструкция

-■Наклейка пациента идетнификационная

11. Абатменг трехкомпоненгный I S Link 
Abutment for Public (TSPTB431RNWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB431RN)

- Винг EbmyGold screw (Regular) (GSABSS)

- Корпус для скашфования (scan body) 

(TSPSBR)

-Инструкция

-■Наклейка пациента идентификационная

12. Абатменг трехкомпоненгный TS Link 
Abutment for Public (TSPTB451RNWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB451RN)

- Винт EbmyGold screw (Regular) (GSABSS)

- Кортес для сканирования (scan body) 

(TSPSBR)

-Инструкция

- Наклейка пациента идентификационная

13. Абатменг трехкомпоненгный TS Link 
Abutment for Public (TSPTB432RWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB432R)

- Винг EbmyGold screw (Regular) (GSABSS)

- Керпус дЛя сканирования (scan body) 

(TSPSBR)

-Инструкция

-■Наклейка пациента идентификационная 

14 Абатменг трехкомпоненгный TS Link 
Abutment for Public (TSPTB452RWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB452R)

- Винт EbmyGold screw (Regular) (GSABSS)

- Корпус для сканирования (scan bocfy) (TSPSBR) 

-Инструкция

-■ Наклейка пациента идентификационная 

1S Абатменг трехкомпонентный TS Link 
Abutment for Public (TSPTB432RNWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB432RN)

- Винг EbmyGold screw (Regular) (GSABSS)

- Кортес для сканирования (scan body) (TSPSBR) 

-Инструкция

-■Наклейка пациента идентификационная

16. Абатменг трехкомпоненгный TS Link 
Abutment for Public (TSPTB452RNWH) в 
составе:
- Абашенг (TSPTB452RN)

- Винг EbmyGold screw (Regular) (GSABSS)

- Kopityc для сканирования (scan body) (TSPSBR) 

-Инструкция

-■Наклейка пациента идентификационная

17. Абатменг трехкомпоненгный TS Link 
Abutment for Cerec (TSCTBIVIWH) в составе:
- Абашенг (TSCTBM)

- Винг EbmyGold screw (M ini) (GSABSM)

- Корпус для сканирования (scan boefy) (TSCSB) 

-Инструкция

-■Наклейка пациента идентификационная

18. Абатменг трехкомпоненгный TS Упк 
Abutment for Cerec (TSCTBMNWH) в составе:
- Абашенг (TSCTBMN)

- Винг EbmyGold screw (M ini) (GSABSM)

- Kqjnyc для сканирования (scan body) (TSCSB) 

-Инструкция

-■Наклейка пациента идентификационная

19. Абатменг трехкомпоненгный TS Link 
Abutment for Cerec (TSCTBRWH) в составе:
- Абашенг (TSCTBR)

- Винг EbmyGold screw (Regular) (GSABSS)

- Корпус для скашфования (scan body) (TSCSB) 

-Инструкция

-■Наклейка пациента идентификационная

20. Абатменг трехкомпоненгный TS Link 
Abutment for Cerec (TSCTBRNWH) в составе:
- Абашенг (TSCTBRN)

- Винг EbmyGold screw (Regular) (GSABSS)

- Корпус для сканирования (scan boefy) (TSCSB) 

-Инструкция

■Наклейка пациента иденгификациошия
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Сведения о совместимости абатментов с имплантатами Osstem 1
Наименование

Имплантаты Osstem
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Абатменты
Абатмент TS Link TSCTBM + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSCTBMN + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSCTBMWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSCTBMNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB431MN + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB431M + + +; + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB432MN 1 1 ^ liJi: life', L + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB432M + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB451MN + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB451M + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB452MN + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB452M + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB431MNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSCTBMN + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB431MWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB432MNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB432MWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB451MNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB451MWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB452MNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSPTB452MWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSLA40M + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSLA40MN + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSLA40MNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Link TSLA40MWH + + + + + + + + + -H + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOARMWH + + + + + + + + + + + + -1- 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOARMNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOCAMWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOCAMNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOUKMWH + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOUKMNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOHUMWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOHUMNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOARMWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPTB432MNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSLA40M + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSLA40MN + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSLA40MNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSLA40MWH + + + + + -t- + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOARMWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOARMNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOHUMNWH + + + + ■+ + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPM07ARMNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPM07ARMWH + + + + + + + + + + + -1- + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPM14ARMNWH + + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPM14ARMWH + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPM07CAMNWH + + + ■f + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPM07CAMWH + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPM14CAMNWH + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPM14CAMWH + + + + + + + -t- + -1- + + 4 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPM07ZKMNWH + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPM07ZKMWH + + + + + + + + + + + + 4 4 4 + 4 4 4 4

Абатмент TS Pre-milled TSPMIOZKMNWH + + + + + + + + + + + + 4 4 4 4 4 4 4 4
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$��������,-�tb3E2c>>3B ,-tu[Wu}uxyo m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
$��������,-�tb3E2c>>3B ,-tu[Wu}uyo m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
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