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1) На каждом аппарате выполнена маркировка, где указано:
-  наименование и модель изделия;
-  наименование производителя;
-  адрес и контактные данные производителя;
-  серийный номер;
-  дата производства;
-  срок годности;
-  тип рабочей части;
-  длина волны лазерного излучения;
-  защитное заземление;
-  требования к электропитанию (напряжение, частота, потребляемая 

мощность, ток);
-  символы «изготовитель», «серийный номер», «дата изготовления», 

«использовать до», «рабочая часть типа BF», «переменный ток», 
«диапазон влажности», «температурный диапазон», «обратитесь к 
инструкции по применению», «защитное заземление»;

-  степень защиты от опасного проникновения твердых веществ и воды - 
IP21;

-  предупреждающая маркировка: «Знак опасности» и поясняющая 
маркировка: «Лазерное излучение», «Избегайте облучения глаз или 
кожи прямым или рассеянным излучение», «Лазерная аппаратура 
класса 4»;

-  предупреждающая маркировка: «Лазерная апертура» вблизи каждой 
апертуры, через которую испускается лазерное излучение (по ГОСТ 
IEC 60825-1-2013).

A ooapiT  мелшш нсквв д ж р в ы в  B eta ty  X esin tm cnt^
Laser P rof модель DPL 2 

DO ТУ  26.60.13-001-0«95S800-2019

<ХЮ«КССШТШО>, Росси*, 6Ю00?,Но»осн&рска*о6да.сгь, г.Ножесишрск, 
ул. Коыиу’яисшчёсках, д. 77, эт. 1.
Тел.:+7 (913)461-88-86. E-mail: K&smetikt>fc>:g:bk.fu

Ш 1 Х Г Г Гххххххххх 
^  ш и п т i IP21

Д иодны й лазер: 808 н м , ЭЛСХ:; 480 /530 /590 /640 /690-1200  н м , 
2 20 В  -  -1 0 % , 50 Г ц  - 1Гц, 10А  

Д иод ны й  лазер: 800 В т , Э ЛО С : 2000 В т
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2) На каждом потребительском ящике наклеен ярлык с указанием:
-  наименование и модель изделия;
-  наименование производителя;
-  адрес и контактные данные производителя;
-  серийный номер;
-  дата производства;
-  срок годности;
-  длина волны лазерного излучения;
-  требования к электропитанию (напряжение, частота, потребляемая 

мощность, ток);
-  символы «изготовитель», «серийный номер», «дата изготовления», 

«использовать до», «диапазон влажности», «температзфный диапазон», 
«беречь от влаги», «хрупкое. Осторожно», «верх», «обратитесь к 
инструкции по применению»;

-  номер и дата регистрационного удостоверения;
-  условия транспортировки и хранения;
-  содержимое упаковки.

шЛ

Лш харат м ел квки скна  лазаркы в Baaaty Ins trnm an t™
Laser P ro f  модель D P L  2 

so Т У  26.60.13-001-06955800-2019

ООО «КОСМ ЕТИК», Россия, 630Ш 7, Но»ос^щ)СЕая ооласгь, г. Новосибнрсх, 
у л .К о 1ш унистач&аая,д. 77,эт. I .
Тея.: +7 (913)461-88-86. E-m ail: Ko5metik.Pfo:a-hk.oi
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Ш £ Г П Т

Ш 1 Г П Т

Регистрационное удостоверение У* ХХХХХХХХ от ХХХХХХ

Диодный лазер: 808 нм, ЭЛОС: 480/530/590/640/690-1200 нм, 
220В -■- Ю¥е, 50 Гц -  - 1Гц, 10А 

Диодный лазер: 800 Вт, ЭЛОС: 2000 Вт
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Пояснение символов

Символ маркировки Расшифровка

mJ
Изготовитель

И Серийный номер

Дата изготовления

Использовать до

Переменный ток

л
Рабочая часть типа BF

©
Защитное заземление

IP21 Степень защиты от опасного проникновения твердых 
веществ и воды IP21
Диапазон влажности

I
Температурный диапазон

□ S
Обратитесь к инструкции по применению

f

Беречь от влаги

!

Хрупкое. Осторожно

П
Верх
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О бщ ест во  с  о гр а н и ч е н н о й  о т ве т с т ве н н о ст ь ю  
« К О С М Е Т И К »

Р о сси й ск а я  Ф едерация, Н о во си б и р ск а я  о б ласт ь, г .Н овосибирск , 
у л .К о м м у н и с т и ч е с к а я , д. 77, эт а ж  1 

Т елеф он: +7 (913) 461-88-86, E -m a il:  K o sm etik .p ro ^Jb k ,ru
-------  ----- —̂ -----  '  ‘ С т р .Г и з1 7

Эксплуатационная документация 
на медицинское изделие. 
Руководство по эксплуатации

А п п арат  м едицинский 
лазерн ы й  B eauty  In strum en t™  . 
L aser P ro f  модель D PL 2 по 

26.60.13-001-06955800-2019

1Ждено 
»ектор ООО

[ансурова

Фотографическое изображение 
медицинского изделия

АППАРАТ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ BEAUTY 

INSTRUMENTTM l a s e r  PROF 

МОДЕЛЬ DPL 2

по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019

Москва 2020
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1. Аппарат медицинский лазерный Beauty Instruments^ Laser Prof модель DPL 2 
по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019: Основной блок управления

•А
>£s

О

о >
<л
со

_ ........

Ш-заг"

Со
Е
= 3

с/>

= 3
со<х>

С П

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



f

♦

♦

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



Педаль управления

«
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Кабель электропитания
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Ключи от основного блока
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Воронка для залива воды с трубкой соединительной
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Картридж для воды
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Диодная манипула
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Держатель для Диодной манипулы
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ЭЛОС-манипула
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Держатель для ЭЛОС-манипулы
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Картриджи для ЭЛОС-манипулы, стандартные/дополнительные
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Очки процедурные для пациента
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Очки процедурные для специалиста
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