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300 Boston Scientific Way 
Marlborough, MA 01752
508-683-4000 Tel 
www.bostonscientific.com

To whom It May Concern

To be submitted to the Competent Health Authorities in Russian Federation

I herewith confirm, that the content of the Directions for Use (DFU) - Express LD 
Vascular stent pre-installed on the delivery system, in versions (medical device) is
valid and true.

Boston Scientific Corporation (Boston Scientific), 300 Boston Scientific Way, Marlborough, 
Massachusetts, 01752, USA is the Original Manufacturer of the medical device 
«Express LD Vascular stent pre-installed on a monorail delivery system, in versions».

Adrienne Bishop 
Director, Global Regulatory Affairs^peratk^s-

s c t e iBoston Scientific Corporation

Commonwealth of Massachusetts I
Г ss.

County of Middlesex

On this 9th day of February 2023 before me, the undersigned notary public, personally 
appeared Adrienne Bishop, proved to me through satisfactory evidence of identification, which 
was BSC ID to be the person whose name is signed on the preceding or attached document, and 
acknowledged to me that (he/she) signed it voluntarily for its stated purpose.

AYAKO MUTO 
Notary Public 

COMMONWEALTH OF MASSACHUSEHS 
My Commission Expires 

July 20, 2023

Ayako Muto Notary Public
My commission expires: July 20, 2023
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Инструкция по эксплуатации на медицинское изделие Стент Express LD 
Vascular предварительно установленный на систему доставки,

производства Boston Scientific Corporation, США

/

Instruction for use for the Express LD Vascular stent pre-installed on the 
delivery system, manufactured by Boston Scientific Corporation, USA
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Express LD Vascular
Стент Express LD Vascular 
предварительно установленный на 
систему доставки
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RONLY
ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО. ПОВТОРНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ. ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Внимание! Федеральное законодательство США 
предусматривает продажу данного изделия исключительно по 
назначению врача.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Стент Express LD Vascular предварительно установленный на 
систему доставки, варианты исполнения:
1. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на сиаему доставки, диаметр баллона 8 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:

1.1. Стент предварительно установленный и 
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
1.2. Инструкция по применению -  1 шт.
1.3. Этикетка -  1 шт.
1.4. Стикер-6 шт.
2. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
2.1. Стент предварительно установленный 
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
2.2. Инструкция по применению -  1 шт.
2.3. Этикетка -  1 шт.

на

2.4. Стикер -  6 шт.
3. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:

на3.1. Стент предварительно установленный 
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
3.2. Инструкция по применению -  1 шт.
3.3. Этикетка -  1 шт.
3.4. Стикер -  6 шт.
4. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, 
длина баллона 2 см, длина стента 17 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
4.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
4.2. Инструкция по применению -  1 шт.
4.3. Этикетка -  1 шт.
4.4. Стикер -  6 шт.
5. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
5.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
5.2. Инструкция по применению - 1  шт.
5.3. Этикетка -  1 шт.
5.4. Стикер -  6 шт.
6. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродькхера 6 F (2 мм) в 
составе:
6.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
6.2. Инструкция по применению -  1 шт.
6.3. Этикетка -  1 шт.
6.4. Стикер -  6 шт.
7. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
7.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
7.2. Инструкция по применению -  1 шт.
7.3. Этикетка -  1 шт.
7.4. Стикер -  6 шт.
8. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 135 см.

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



iress LD Vascular Page 3 of 19

'минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
соааве:
8.1. Стент предварительно установленный на 
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
8.2. Инструкция по применению -  1 шт.
8.3. Этикетка -  1 шт.
8.4. Стикер “  6 шт.
9. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доаавки, диаметр баллона 7 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
9.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
9.2. Инструкция по применению -  1 шт.
9.3. Этикетка -  1 шт.
9.4. Стикер -  6 шт.
10. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
10.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
10.2. Инструкция по применению - 1  шт.
10.3. Этикетка -  1 шт.
10.4. Стикер -  6 шт.
11. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
11.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
11.2. Инструкция по применению - 1  шт.
11.3. Этикетка -  1 шт.
11.4. Стикер-6 шт.
12. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
12.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
12.2. Инструкция по применению -  1 шт.
12.3. Этикетка -  1 шт.
12.4. Стикер -  6 шт.
13. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
13.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
13.2. Инструкция по применению -  1 шт.
13.3. Этикетка -  1 шт.
13.4. Стикер-6 шт.
14. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
14.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
14.2. Инструкция по применению -  1 шт.
14.3. Этикетка -  1 шт.

14.4, Стикер -  6 шт.
15. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 25 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
15.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки - 1  шт.
15.2. Инструкция по применению -  1 шт.
15.3. Этикетка -  1 шт.
15.4. Стикер -  6 шт.
16. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
16.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
16.2. Инструкция по применению -  1 шт.
16.3. Этикетка -  1 шт.
16.4. Стикер -  6 шт.
17. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 135 см 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
17.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
17.2. Инструкция по применению -  1 шт.
17.3. Этикетка -  1 шт.
17.4. Стикер -  6 шт.
18. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
18.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки - 1  шт.
18.2. Инструкция по применению -  1 шт.
18.3. Этикетка -  1 шт.
18.4. С тикер-6 шт.̂
19. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
19.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
19.2. Инструкция по применению -  1 шт.
19.3. Этикетка -  1 шт.
19.4. Стикер -  6 шт.
20. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
20.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
20.2. Инструкция по применению -  1 шт.
20.3. Этикетка -  1 шт.
20.4. Стикер -  6 шт.
21. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
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Express LD Vascular

21.1. Стент предварительно установленный 
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
21.2. Инструкция по применению -  1 шт.
21.3. Этикетка -  1 шт.

на

21.4. Стикер “ 6 шт.
22. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 25 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
22.1. Стент предварительно установленный 
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
22.2. Инструкция по применению -  1 шт.
22.3. Этикетка -  1 шт.

на

22.4. Стикер -  6 шт.
23. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:

на23.1. Стент предварительно установленный 
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
23.2. Инструкция по применению -  1 шт.
23.3. Этикетка -  1 шт.
23.4. Стикер -  6 шт.
24. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
24.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
24.2. Инструкция по применению -  1 шт.
24.3. Этикетка “  1 шт.
24.4. Стикер -  6 шт.
25. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
25.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
25.2. Инструкция по применению -  1 шт.
25.3. Этикетка -  1 шт.
25.4. Стикер “ 6 шт.
26. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
26.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
26.2. Инструкция по применению - 1  шт.
26.3. Этикетка “  1 шт.
26.4. Стикер “  6 шт.
27. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, 
длина баллона 2 см, длина стента 17 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
27.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки “  1 шт.
27.2. Инструкция по применению “  1 шт.
27.3. Этикетка -  1 ия.
27.4. Стикер “ 6 шт.

Раде 4 oi

28. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
28.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки “  1 шт.
28.2. Инструкция по применению “  1 шт.
28.3. Этикетка “  1 шт.
28.4. Стикер -  6 шт.
29. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, 
длина баллона 2 см, длина стента 17 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
29.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки “  1 шт.
29.2. Инструкция по применению -  1 шт.
29.3. Этикетка -  1 шт.
29.4. Стикер -  6 шт.
30. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
30.1. Стент предварительно установленный 
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
30.2. Инструкция по применению -  1 шт.
30.3. Этикетка ~ 1 шт.

на

30.4. Стикер -  6 шт.
31. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, 
длина баллона 2 см, длина стента 17 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
31.1. Стент предварительно 
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
31.2. Инструкция по применению “  1 шт
31.3. Этикетка ~ 1 шт.

установленный на

31.4. Стикер -  6 шт.
32. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, 
длина баллона 2 см, длина стента 17 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
32.1. Стент предварительно установленный 
монорельсовую систему доставки -  1 шт.

на

32.2.
32.3.
32.4. 
33.

Инструкция по применению -  1 шт.
Этикетка “  1 шт.
Стикер “  6 шт.
Стент Express LD Vascular предварительно 

установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 25 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
33.1. Стент предварительно установленный 
монорельсовую систему доставки “  1 шт.
33.2. Инструкция по применению “  1 шт.
33.3. Этикетка “  1 шт.

на

33.4. Стикер “  6 шт.
34. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в
составе:
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34.1. Стент предварительно установленный на 
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
34.2. Инструкция по применению -  1 шт.
34.3. Этикетка -  1 шт.
34.4. Стикер -  6 шт.
35. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, 
длина баллона 2 см, длина стента 17 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
35.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
35.2. Инструкция по применению -  1 шт.
35.3. Этикетка -  1 шт.
35.4. Стикер -  6 шт.
36. Стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, 
длина баллона 2 см, длина стента 17 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
36.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
36.2. Инструкция по применению -  1 шт.
36.3. Этикетка -  1 шт.
36.4. Стикер -  6 шт.
37. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 25 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 мм) в 
составе:
37.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
37.2. Инструкция по применению -  1 шт.
37.3. Этикетка -  1 шт.
37.4. Стикер -  6 шт.
38. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, 
длина баллона 2 см, длина стента 17 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
38.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
38.2. Инструкция по применению *-1 шт.
38.3. Этикетка -  1 шт.
38.4. Стикер -  6 шт.
39. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
39.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
39.2. Инструкция по применению -  1 шт.
39.3. Этикетка -  1 шт.
39.4. Стикер-6 шт.
40. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера б F (2 мм) в 
составе:
40.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
40.2. Инструкция по применению -  1 шт.
40.3. Этикетка -  1 шт.
40.4. Стикер-6 шт.

41. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в составе:
41.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
41.2. Инструкция по применению -  1 шт.
41.3. Этикетка -  1 шт.
41.4. Стикер -  6 шт.
42. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, 
длина баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
42.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
42.2. Инструкция по применению -  1 шт.
42.3. Этикетка -  1 шт.
42.4. Стикер -  6 шт.
43. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, 
длина баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
43.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
43.2. Инструкция по применению -  1 шт.
43.3. Этикетка -  1 шт.
43.4. Стикер-6 шт.
44. Стент Express LD Vascular предварительно
установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, 
длина баллона 3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 75 см, 
минимальный внутренний диаметр интродьюсера 6 F (2 мм) в 
составе:
44.1. Стент предварительно установленный на
монорельсовую систему доставки -  1 шт.
44.2. Инструкция по применению -  1 шт.
44.3. Этикетка -  1 шт.
44.4. Стикер -  б шт.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставляемое содержимое СТЕРИЛИЗОВАНО этиленоксидом 
(ЭО). Запрещается использовать, если стерильный барьер 
поврежден. При обнаружении повреждений необходимо 
связаться с представителем компании «Бостон Сайентифик». 
Только для однократного применения. Повторные 
использование, обработка и стерилизация запрещены. 
Повторное использование, обработка или стерилизация могут 
нарушить конструктивную целостность изделия и (или) могут 
привести к выведению изделия из строя, что, в свою очередь, 
может нанести вред здоровью пациента, стать причиной травмы, 
болезни или смерти. Повторное использование, обработка или 
стерилизация могут также создать риск загрязнения изделия и 
(или) привести к инфицированию пациента или перекрестной 
инфекции, в частности, передаче инфекционного(-ых) 
заболевания(-й) от одного пациента другому. Загрязнение 
изделия может привести к травме, болезни или смерти пациента. 
После использования необходимо утилизировать изделие и 
упаковку в соответствии нормами учреждения здравоохранения, 
администрации и (или) органов местного самоуправления.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стент Express LD Vascular предварительно установленный на 
систему доставки представляет собой баллоннорасширяемый 
стент, выполненный из нержавеющей хирургической стали 
марки 316L, предварительно установленный на систему доставки 
стента (СДС), оснащенную баллоном. На баллонном катетере 
СДС имеются два рентгеноконтрастных маркера, 
обеспечивающих точное размещение стента. СДС совместима с 
проводниками диаметром 0,035 дюйма (0,89 мм). Максимальное
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давление раздувания баллона составляет 12 атм (1216 кПа). 
Баллон используется как для имплантации стента, так и для 
выполнения постдилатации после установки стента.
Стент Express LD Vascular предварительно установленный на 
систему доставки предлагаются со стентами различной длины, с 
баллонами, расширяющимися на 5-10 мм в диаметре. Баллонный 
катетер системы доставки также предлагается в двух вариантах 
длины. В таблице 1 приведено краткое описание изделий с 
указанием номинальных характеристик.

2Д. СОДЕРЖИМОЕ
1 (один) стент Express LD Vascular предварительно 
установленный на систему доставки._____________________

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Стент Express LD Vascular предварительно установленный на 
систему доставки показан при лечении поражений 
периферических сосудов.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Как правило, установка стента противопоказана при наличии 
противопоказаний к проведению чрескожной 
транслюминальной ангиопластики (ЧТА). Противопоказания к 
применению стента Express LD Vascular предварительно 
установленного на систему доставки:
• Пациенты с тяжелыми  ̂ кальцинированными
поражениями, устойчивыми к лечению с применением ЧТА;
• Пациенты с целевым поражением со множественными 
острыми или подострыми тромбозами вблизи целевого сосуда;
• Пациенты с нескорректированными нарушениями
гемостаза или пациенты, которым невозможно проводить 
антикоагулянтную и/или антитромбоцитарную терапию из-за 
противопоказаний к назначению этих препаратов;
• Пациенты с перфорированными сосудами, что
подтверждается экстравазацией контрастного вещества;
• Поражение внутри или вблизи аневризмы на
проксимальном или дистальном участке;
• Пациенты с сосудами повышенной извитости. * •

5. ВНИМАНИЕ
• У лиц с аллергическими реакциями на нержавеющую сталь или 

ее компоненты (например, никель), может развиться 
аллергическая реакция на имплантат.

• Не подвергать систему доставки стента воздействию 
органических растворж'елей (например, спирта).

• Для раздувания баллона использовать только разбавленное 
контрастное вещество (как правило, контрастное вещество и 
физиологический раствор разбавляются в соотношении 50/50). 
Использование воздуха или любой газообразной среды для 
раздувания баллона не допускается.

• Подготовку стента следует проводить в соответствии с 
инструкциями. При наличии в баллоне значительного 
количества воздуха могут возникнуть затруднения при 
развертывании стента и раздувании баллона.

• Не допускается превышение значения расчетного давления 
разрыва во избежание риска разрыва баллона и повреждения 
сосуда.

• В целях снижения риска повреждения сосуда диаметр баллона 
в раздутом состоянии должен быть приблизительно равен 
диаметру сосуда на проксимальной и дистальной границах 
стеноза. Чрезмерное натяжение артерии может привести к 
разрыву и угрожающему жизни кровотечению.

• Развитие внутрисосудистой инфекции, обусловленной 
установкой загрязненного стента, может привести к тромбозу, 
псевдоаневризме или разрыву сосуда с кровоизлиянием в 
соседний орган или забрющинное пространство.

• Не допускается превышение максимального значения 
внутреннего диаметра развернутого стента, указанного в 
таблице 1.

• Стент может привести к перемещению тромба или эмболов в 
дистальном направлении из места установки имплантата и 
далее по ходу кровотока в артерии.

При стентировании почечных артерий следует проявлять 
больщую осторожность во избежание необходимости 
проведения эмболизации.

». МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
К использованию изделий допускаются лишь специалисты, 
получившие подготовку в области проведения 
интервенционных процедур (таких как чрескожная 
транслюминальная ангиопластика (ЧТА) и размещение 
внутрисосудистых стентов).
Перед проведением процедуры необходимо проверить 
упаковку и устройство. При возникновении подозрений в 
нарушении стерильности или функциональных характеристик 
устройства, следует отказаться от его использования.
Следует соблюдать осторожность при стентировании сосудов 
у пациентов с нарушениями почечных функций, при наличии 
риска развития реакции на контрастное вещество.
Стент Express LD Vascular предварительно установленный на 
систему доставки не предназначен для точного мониторинга 
внутриартериального давления.
Стент Express LD Vascular предварительно установленный на 
систему доставки не предназначен для использования с 
инфузионными системами. Слишком быстрое раздувание 
баллона может привести к его повреждению. Для 
предотвращения избыточного давления рекомендуется 
применение устройства контроля давления.
Минимально допустимый размер интродьюсера указан на 
упаковке изделия. Не допускается проведение катетера для 
ЧТА через интродьюсер меньшего размера, чем указано на 
упаковке.
Продвигать систему доставки с предустановленным стентом 
допускается только при выдвинутом из наконечника 
проводнике.
Снятие или изменение положения стента на баллоне СДС 
вручную не допускаются.
Манипуляции с катетером, находящимся в организме 
пациента, необходимо выполнять исключительно под 
рентгеноскопическим контролем. Перемещение катетера 
вперед или назад допускается только при полностью сдутом 
при отрицательном давлении баллоне.
До расщирения стента необходимо провести рентгеноскопию 
высокого разрешения в целях проверки стента на предмет его 
повреждения или смещения. В случае ненадлежащего 
позиционирования стента в сосуде, расширение стента не 
допускается. В том случае, если положение стента не является 
оптимальным, расширение стента необходимо прекратить.
При лечении нескольких пораженных участков первый стент 
рекомендуется установить в дистально расположенной от 
точки прокола области и постепенно продвигаться в 
проксимальном направлении. Стентирование в таком порядке 
избавляет от необходимости прохождения через 
проксимальный стент при установке дистального стента, а 
также снижает вероятность смещения проксимального стента 
с баллона СДС.
Для обеспечения полного расширения следует раздуть 
систему доставки стента как минимум до значения 
номинального давления, указанного на этикетке и в таблице 
1.
Повторное позиционирование частично раскрытого стента не 
допускается. Попытки изменить положение стента могут 
привести к серьезному повреждению сосуда. Неполное 
развертывание (т.е. неполное раскрытие) стента может 
привести к развитию осложнений и травмированию пациента.

' Перекрест частично или полностью развернутого стента со 
вспомогательными устройствами должен производиться с 
особой осторожностью во избежание зацепления 
вспомогательного устройства с ранее размещенными 
каркасами стента.

' Не следует пытаться извлечь нераскрывшийся стент через 
канал интродьюсера или проводниковый катетер, так как это 

• может привести к отделению стента от баллона. В случае 
необходимости извлечения нераскрывшегося стента, 
интродьюсер или проводниковый катетер и система с 
предварительно установленным стентом должны быть 
извлечены как единое целое.
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До завершения процедуры необходимо проверить 
правильность положения стента с помощью 
рентгеноскопического оборудования. В случае неполного 
устранения тромбоза в пораженной области сосуда, при 
необходимости следует использовать дополнительные стенты 
для надлежащего лечения пораженного участка. 
Стентирование бифуркационных поражений или бокового 
ответвления может вызвать трудности при последующих 
диагностических или терапевтических процедурах или 
привести к развитию тромбоза в боковом ответвлении.
В случае тромбоза расширенного стента, следует рассмотреть 
возможность проведения тромболизиса и ЧТА.
В случае возникновения осложнений (например, развитие 
инфекции, псевдоаневризмы или образование фистул), может 
потребоваться хирургическое удаление стента. Хирургическое 
вмешательство проводится в обычном порядке.
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ТАБЛИЦА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНТА EXPRESS LD VASCULAR ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО НА

Код изделия

Размер
баллона

Номин
альное
давлен
ие

Расчетное
давление
разрыва

Поле
зная
длин
а
катет
ера

Д иаметр
шафта

Минима
льный
внутр.
диам.
интродь
юсера

Размер стента

Диам
етр

Длин
а Диамет

Р

Длина
в
извито
м
состоя
Н И И

Длина в
раскрыт
ом
состояни
и

Макс.
внутр.
диам.
раскрь
ого
стента

мм мм атм.
(кПа)

атм. (кПа) см F (мм) F (мм) мм мм мм мм

Н74938162520750 5 20 8(811) 12(1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 5 17 16,9 9
Н74938162530750 5 30 8(811) 12(1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 5 27 26,9 9
Н74938162540750 5 40 8(811) 12(1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 5 37 37,0 9
Н74938162560750 5 60 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 5 57 57,0 9
Н74938162620750 6 20 8(811) 12(1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 6 17 16,7 9
Н74938162630750 6 30 8(811) 12(1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 6 27 26,8 9
Н74938162640750 6 40 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 6 37 37,0 9
Н74938162660750 6 60 8(811) 12(1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 6 57 56,9 9
Н74938162720750 7 20 8(811) 12(1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 7 17 16,5 9
Н74938162730750 7 30 8(811) 12(1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 7 27 26,5 9
Н74938162740750 7 40 8(811) 12(1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 7 37 36,8 9
Н74938162760750 7 60 8(811i 12 (1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 7 57 56,8 9
Н74938162820750 8 20 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 8 17 16,2 9
Н74938162830750 8 30 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 8 27 26,4 9
Н74938162840750 8 40 8(811) 12(1216) 75 6 (2,00) 6 (2,00) 8 37 36,6 9
Н74938162860750 8 60 8(811) 12(1216) 75 7 (2,33) 7 (2,33) 8 57 56,2 9
Н74938162920750 9 30 8(811) 12(1216) 75 7 (2,33) 7 (2,33) 9 25 24,3 11
Н74938162940750 9 40 8(811) 12(1216) 75 7 (2,33) 7 (2,33) 9 37 36,5 11
Н74938162960750 9 60 8(811) 12(1216) 75 7 (2,33) 7 (2,33) 9 57 56,8 11
Н74938162102070 10 30 10

(1013)
12(1216) 75 7 (2,33) 7 (2,33) 10 25 24,0 11

Н74938162104070 10 40 10
(1013)

12(1216) 75 7 (2,33) 7 (2,33) 10 37 36,7 11

Н74938162106070 10 60 10
(1013)

12(1216) 75 7 (2,33) 7 (2,33) 10 57 56,9 11

Н74938162520130 5 20 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 5 17 16,9 9
Н74938162530130 5 30 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 5 27 26,9 9
Н74938162540130 5 40 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 5 37 37,0 9
Н74938162560130 5 60 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 5 57 57,0 9
Н74938162620130 6 20 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 6 17 16,7 9
Н74938162630130 6 30 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 6 27 26,8 9
Н74938162640130 6 40 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 6 37 37,0 9
Н74938162660130 6 60 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 6 57 56,8 9
Н74938162720130 7 20 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 7 17 16,5 9
Н74938162730130 7 30 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 7 27 26,5 9
Н74938162740130 7 40 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 7 37 36,5 9
Н74938162760130 7 60 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 7 57 56,8 9
Н74938162820130 8 20 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 8 17 16,2 9
Н74938162830130 8 30 8(811) 12(1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 8 27 26,4 9
Н74938162840130 8 40 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 6 (2,00) 8 37 36,6 9
Н74938162860130 8 60 8(811) 12(1216) 135 7 (2,33) 7 (2,33) 8 57 56,2 9
Н74938162920130 9 30 8(811) 12(1216) 135 7 (2,33) 7 (2,33) 9 25 24,3 11
Н74938162940130 9 40 8(811) 12(1216) 135 7 (2,33) 7 (2,33) 9 37 36,5 11
Н74938162960130 9 60 8(811) 12 (1216) 135 7 (2,33) 7 (2,33) 9 57 56,8 11
Н74938162120130 10 30 10

(1013)
12(1216) 135 7 (2,33) 7 (2,33) 10 25 24,0 11

Н74938162140130 10 40 10
(1013)

12 (1216) 135 7 (2,33) 7 (2,33) 10 37 36,7 11

Н74938162160130 10 60 10
(1013)

12 (1216) 135 7 (2,33) 7 (2,33) 10 57 56,9 11
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/номер артикула Наименование изделия
ч/н74938162520750

Л''

Стент Express LD Vascular предварительно установленный на сиаему доставки, диаметр баллона 5 мм, длина баллона 
2 см, длина аента 17 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 7 F (2 мм);

I j  Н74938162530750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, длина баллона 
3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162540750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, длина баллона 
4 см. длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F f2 мм);

Н74938162560750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, длина баллона 
6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162620750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, длина баллона 
2 см, длина стента 17 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162630750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, длина баллона 
3 см. длина стента 27 мм. длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162640750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, длина баллона 
4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162660750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, длина баллона 
6 см. длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162720750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, длина баллона 
2 см. длина стента 17 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162730750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, длина баллона 
3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F f2 мм);

Н74938162740750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, длина баллона 
4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162760750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, длина баллона 
6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162820750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, длина баллона 
2 см, длина стента 17 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162830750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, длина баллона 
3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 75 см. минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162840750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, длина баллона 
4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162860750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, длина баллона 
6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 7 in (2,33 мм);

Н74938162920750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, длина баллона 
3 см, длина стента 25 мм, длина катетера 75 см минимальная длина интродьюсера 7 in (2,33 мм);

Н74938162940750 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, длина баллона 
4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 7 in (2,33 мм);

Н74938162960750 Оент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, длина баллона 
6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 7 F (2,33 мм);

Н74938162102070 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, длина 
баллона 3 см. длина стента 25 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 7 F (2,33 мм);

Н74938162104070 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, длина 
баллона 4 см. длина стента 37 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 7 F (2,33 мм);

Н74938162106070 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, длина 
баллона 6 см. длина стента 57 мм, длина катетера 75 см, минимальная длина интродьюсера 7 F (2,33 мм);

Н74938162520130 С̂ гент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, длина баллона 
2 см, длина стента 17 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162530130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, длина баллона 
3 см. длина стента 27 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162540130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, длина баллона 
4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162560130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 5 мм, длина баллона 
6 см. длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162620130 Оент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, длина баллона 
2 см. длина стента 17 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162630130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, длина баллона 
3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162640130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, длина баллона 
4 см. длина стента 37 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162660130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 6 мм, длина баллона 
6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162720130 Оент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, длина баллона 
2 см. длина стента 17 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162730130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, длина баллона 
3 см, длина стента 27 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродькхера 6 F (2 мм);

Н74938162740130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, длина баллона 
4 см. длина стента 37 мм. длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162760130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 7 мм, длина баллона 
6 см. длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162820130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, длина баллона 
2 см. длина стента 17 мм. длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162830130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, длина баллона 
3 см. длина стента 27 мм. длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 6 F (2 мм);

Н74938162840130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, длина баллона

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



Express LD Vascular Page 10 о

Номер артикула Наименование изделия \
4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродькхера 6 F (2 мм);

Н74938162860130 Оент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 8 мм, длина баллона 
6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 7 F (2,33 мм);

Н74938162920130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, длина баллона 
3 см, длина стента 25 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродькхера 7 F (2,33 мм);

Н74938162940130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, длина баллона 
4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 7 F (2,33 мм);

Н74938162960130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 9 мм, длина баллона 
6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 7 F (2,33 мм);

Н74938162120130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, длина 
баллона 3 см, длина стента 25 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 7 F (2,33 мм);

Н74938162140130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, длина 
баллона 4 см, длина стента 37 мм, длина катетера 135 см, минимальная длина интродьюсера 7 F (2,33 мм);

Н74938162160130 Стент Express LD Vascular предварительно установленный на систему доставки, диаметр баллона 10 мм, длина 
баллона 6 см, длина стента 57 мм, длина катетера 135 см, минимальный внутренний диаметр интродьюсера 7 F (2,33 
мм);_________________________________________________________________________________________________

Информация о диаметре катетера
Диаметр катетера должен быть 5,3 F (1,77 мм ± 0,05 мм) или 5,8 F (1,93 мм ± 0,05 мм)

Дополнительные характеристики:
Время наполнения / спуска баллона Для диаметра баллона до 8 мм: не более 12,5 с. 

Для диаметра баллона 10 мм: не более 60 с.
Номинальный износ баллона 20 многократных циклов надувания до номинального 

давления разрыва баллона с 30-секундной выдержкой 
внутри

Усилие отсоединения 1,33 Н

Зона контакта между стентом и сосудом

Длина стента
Огаошеняе Mrnuyis стента к  nijocsetv Г%)

ЛиАмегго стента (mm)
5,0 

. мм
6,0
мм

7,0
мм

8,0
мм

9,0
мм

10.0
мм

17 мм 23,14% 19,8% 17,3% 15,5%
25 мм 14,8% 13,6%
27 мм 22,69% 19,2% 16,8% 14,8%
37 мм 22,35% 19,2% 16,5% 14,5% 14,3% 12,9%
57 мм 22,30% 18,9% 16,3% 14,5% 13,0% 11,7%

Площадь свободной поверхности стента
Отношение металла стента к  HDocaerv (%)

Длина стента Лиамега стента (mm)
5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
мм .. ..... . . . ш . . . . . . ... ......... мм.......... мм мм ММ

17 мм 76,86% 80,2% 82,7% 84,5%
25 мм 85,2% 86,4%
27 мм 77,31% 80,8% 83,2% 85,2%
37 мм 77,65% 80,8% 83,5% 85,5% 85,7% 87,1%
57 мм 77,70% 81,1% 83,7% 85,5% 87,0% 88,3%
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