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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 25 июля 2022 года № РЗН 2017/5464

Лист 1

У

На медицинское изделие
Системы для сбора, транспортировки и хранения компонентов крови к аппаратам 
для автоматического афереза по ТУ 9444-029-70440344-2016:
1. Система, модель 1 (В), в составе: один контейнер для сбора плазмы
(1x1000 мл.), колокол типа В, линия контроля давления крови, антибактериальный 
фильтр на линии цитрата натрия и мешок для взятия образцов;
2. Система, модель 2 (В), в составе: два контейнера для сбора плазмы (2x600 мл.), 
колокол типа В, линия контроля давления крови, антибактериальный фильтр на линии 
цитрата и мешок для взятия образцов;
3. Система, модель 3 (В), в составе: три контейнера для сбора плазмы (1x1000 мл.,
2x500 мл.), колокол типа В, линия контроля давления крови, антибактериальный фильтр 
на линии цитрата и мешок для взятия образцов;
4. Система, модель 4 (В), в составе: четыре контейнера для сбора плазмы 
(1x1000 мл.. 3x500 мл.), колокол типа В, линия контроля давления крови, 
антибактериальный фильтр на линии цитрата и мешок для взятия образцов;
5. Система, модель 5 (В), в составе: пять контейнеров для сбора плазмы
(1x1000 мл.. 4x300 мл.), колокол типа В. линии контроля давления крови и плазмы, 
антибактериальный фильтр на линии цитрата и мешок для взятия образцов;
6. Система, модель 1 (HS), в составе: один контейнер для сбора плазмы
(1x1000 мл.), колокол типа HS. линия контроля давления крови, антибактериальный 
фильтр на линии цитрата и мешок для взятия образцов;
7. Система, модель 2 (HS), в составе: два контейнера для сбора плазмы
(2x600 мл.), колокол типа HS, линия контроля давления крови, антибактериальный 
фильтр на линии цитрата и мешок для взятия образцов;
8. Система, модель 3 (HS). в составе: три контейнера для сбора плазмы 
(1x1000 мл., 2x500 мл.), колокол типа HS, линия контроля давления крови, 
антибактериальный фильтр на линии цитрата и мешок для взятия образцов;
9. Система, модель 4 (HS), в составе: четыре контейнера ддя сбора плазмы 
(1 х 1000 мл., 3x500 мл.), колокол типа HS, линия контроля давления крови, 
антибактериальный фильтр на линии цитрата и мешок для взятия образцов:
10. Система, модель 5 (HS). в составе: пять контейнеров для сбора плазмы 
(1x1000 мл., 4x300 мл.), колокол типа HS. линии контроля давления крови и плазмы, 
антибактериальный фильтр на линии цитрата и мешок для взятия образцов;
11. Система, модель 1 (В, РП). в составе: один контейнер для сбора плазмы
(1x1000 мл.), колокол типаВ, линия контроля давления Крови;-
12. Система, модель 1 (HS, РП), в составе: один контейнер для сбора плаз\ф1
Заместитель руководителя Федеральной службы ' ' . - t
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(1x1000 мл.), колокол типаНВ. линия контроля давления крови;
13. Система, модель 1 (В. РП/П). в составе: один контейнер для сбора плазмы 
(1x1000 мл.), колокол типа В, линия контроля давления крови;
14. Система, модель 1 (HS, РП/П), в составе: один контейнер для сбора плазмы 
(1x1000 мл.), колокол типа HS., линия контроля давления крови:
15. Система, модель 1 (В. РП/П-01). в составе: один контейнер для сбора плазмы 
(1x1000 мл.), колокол типа В, линия контроля давления крови;
16. Система, модель 1 (HS. РП/П-01), в составе: один контейнер для сбора плазмы 
(1x1000 мл.), колокол типа HS. линия контроля давления крови;
17. Система, модель 1 (В)к, в составе: один контейнер для сбора плазмы 
(1x1000 мл.), колокол типа В. линия контроля давления крови, антибактериальный 
фильтр на линии цитрата натрия и мешок для взятия образцов;
18. Система, модель 1 (Н8)к. в составе: один контейнер для сбора плазмы (1x1000мл.). 
колокол типа HS, линия контроля давления крови, антибактериальный фильтр на 
линии цитрата натрия и мешок для взятия образцов;
19. Система, модель А1, в составе: один контейнер для сбора плазмы 1000 мл. два 
контейнера для сбора тромбоцитов 1000 мл, один контейнер для воздуха 500 мл, один 
контейнер для хранения первичных тромбоцитов 500 мл, колокол тип Latham, линия 
контроля давления крови, антибактериальные фильтры на линиях цитрата и 
физиологического раствора, фильтр тромбоцитарный, мешки для взятия образцов;
20. Система, модель А2, в составе: один контейнер для сбора плазмы 1000 мл, два 
контейнера для сбора тромбоцитов 1000 мл, один контейнер для воздуха 500 мл, один 
контейнер для хранения первичных тромбоцитов 500 мл, колокол тип Latham, линия 
контроля давления крови, антибактериальный фильтр на линии цитрата, фильтр 
тромбоцитарный. мешки для взятия образцов;
21. Система, модель АЗ, в составе: один контейнер для сбора плазмы 1000 мл, два 
контейнера для сбора тромбоцитов 1000 мл, один контейнер для воздуха 500 мл, колокол 
тип Latham, линия контроля давления крови, антибактериальные фильтры на линиях 
цитрата и физиологического раствора, мешки для взятия образцов;
22. Система, модель А4, в составе: один контейнер для сбора плазмы 1000 мл, два 
контейнера для сбора тромбоцитов 1000 мл, один контейнер для воздуха 500 мл, один 
контейнер для хранения первичных тромбоцитов 500 мл, колокол тип Latham' линия 
контроля давления крови, антибактериальные фильтры на линиях цитрата и 
физиологического раствора, фильтр тромбоцитарный, мешки для взятия образцов;
23. Система, модель А5, в составе: один контейнер для сбора плазмы. ГООО мл, два
контейнера для сбора тромбоцитов 1000 мл, один контейнер для воздуха 500 мл. 
Заместитель руководителя Федеральной службы 
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один контейнер для хранения первичных тромбоцитов 500 мл, колокол тип Latham, 
линия контроля давления крови, антибактериальный фильтр на линии цитрата, фильтр 
тромбоцитарный, линия подачи ресуспендирующего раствора с коннектором типа «Luer» 
и двумя интегрированными бактериальными фильтрами, мешки для взятия образцов;
24. Система, модель А6, в составе: один контейнер для сбора плазмы 1000 мл, два 
контейнера для сбора тромбоцитов 600 мл, один контейнер для сбора эритроцитов 
600 мл. антибактериальные фильтры: на линии цитрата, линии с мешком для эритроцита, 
на линии PAS; линия разделения крови на компоненты с камерой LRC с 
центрифугирующим ремнем, мешки для взятия образцов, кассета с фильтрами крови и 
датчиками/клаланами в сборе.

Заместитель руководителя Федеральной службь! ; 
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