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UZ 2960/2023 W ---------
Notarkanzfei Kurz 
Johann-Gottfried-Pahl-Stra(ie 4 
73430 Aalen
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geschaftsansassig Rudolf-Eber-Stralie 11 in 73447 Oberkochen, 
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2. Herr Erik Andreas Georg Duver, geboren am 03.10.1962, 
geschaftsansassig Rudolf-Eber-Strafie 11 in 73447 Oberkochen, 
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Dr.
als агшшгГК Vertreterin 
des Notars Winfried Kurz in Aalen
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ZEISS

Supplement to instructions for use for OPMI series operating microscope 
model PENTERO 900 with accessories

Nam e of Project: n.a.

Project Num ber:
(if ava ilab le , e .g . from  
SA P )

n.a.

Nam e of Product:
(if ava ilab le )
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Signature:

Author:

Reviewer:

Approver:

Change History

The docum ent change history is recorded in th e  electronic docum ent m anagem ent system (D M S). T he  tab le  b e lo w  is 
obsolete.
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Дополнение к руководству по эксплуатации на медицинское изделие:

Микроскоп операционный серии OPMI модель PENTERO 900 с принадлежностями

Sopplement to instructions for use for a medical device:

OPMI series operating microscope model PENTERO 900 with accessories
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1 Наименование медицинского изделия / Name of the medical device
Микроскоп операционный серии OPMI модель PENTERO 900 с 
принадлежностями, в составе:
1. Микроскоп операционный серии OPMI модель PENTERO 900 на

штативе напольном, в составе:
1.1. Микроскоп операционный серии OPMI модель PENTERO 900 на 

штативе напольном -  1 шт.
1.2. Блок DICOM (при необходимости) — 1 шт.
1.3. Лицензионный ключ IOF/DTCOM (при необходимости) — 1 шт.
1.4. Лицензионный ключ для активации функции Multi Vision (при 

необходимости) — 1 шт.
1.5. Лицензионный ключ для активации функции Autofocus/Autodrape 

(при необходимости) -  1 шт.
1.6. Камера трехчиповая РАЕ, высокого разрешения -  1 шт.
1.7. Модуль видеозаписи высокого разрешения (при необходимости) -  

1 шт.
1.8. Комплект для установки системы нейромониторинга (при 

необходимости) — 1 шт.
1.9. Модуль флуоресцентный BLUE 400, в составе:

-  Модуль флуоресцентный BLUE 400 -  1 шт.;
-  Лицензионный ключ для активации модуля флуоресцентного 

BLUE 400- 1 шт.
1.10. Модуль флуоресцентный INFRARED 800 (PAL) (при 

необходимости), в составе:
-  Модуль флуоресцентный INFRARED 800 (PAL) -  1 шт.;
-  Лицензионный ключ для активации модуля флуоресцентного 

INFRARED 800-1 шт.
1.11. Модуль флуоресцентный INFRARED 800 (PAL) с функцией 

FLOW 800 (при необходимости), в составе:
-  Модуль флуоресцентный INFRARED 800 (PAL) -  1 шт.;
-  Модуль FLOW 800 -  I шт.;

OPMI series operating microscope model PENTERO 900 with 
accessories, includes:
1. OPMI series operating microscope model PENTERO 900 on 

floor stand, lincudes:
1.1. OPMI series operating microscope model PENTERO 900 on 

floor stand — 1 pc.
1.2. DICOM (optional) — 1 pc.
1.3. Upgrade License lOF/DICOM (optional) -  1 pc.
1.4. License MultiVision (optional) — 1 pc.
1.5. License Autofocus/Autodrape (optional) — 1 pc.
1.6. High-Definition Camera 3Chip PAL -  1 pc.
1.7. Videorecording HD (optional) — 1 pc.
1.8. Neuromonitoring Kit (optional) -  1 pc.
1.9. BLUE 400 Fluorescent module (optional), includes:

-  BLUE 400 Fluorescent module -  1 pc.
-  BLUE 400 License -  1 pc.

1.10. INFRARED 800 PAL Fluorescent module (optional), 
includes:
-  INFRARED 800 PAL Fluorescent module — 1 pc.
-  INFRARED 800 PAL License — 1 pc.

1.11. INFRARED 800 PAL Fluorescent module with FLOW 800 
(optional), includes:
-  INFRARED 800 PAL Fluorescent module — I pc.
-  FLOW 800 Module -  1 pc.
-  INFRARED 800 PAL License -  1 pc.

1.12. YELLOW 560 Fluorescent module (optional), includes:
-  YELLOW 560 Fluorescent module -  1 pc.
-  YELLOW 560 License — 1 pc.

2. Stereo coobservation tube with two joints (optional) -  1 pc.____И
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-  Лицензионный ключ для активации модуля флуоресцентного 
INFRARED 800-1 шт.

1.12. Модуль флуоресцентный YELLOW 560 (при 
необходимости), в составе:
-  Модуль флуоресцентный YELLOW 560 -  1 шт.
-  Лицензионный ключ для активации модуля флуоресцентного 

YELLOW 560-1 шт.
2. Устройство для параллельного стереонаблюдения (при 

необходимости) -  1 шт.
3. Оптика для наблюдения под углом с вращающимся соединением типа 

«ласточкин хвост» — 1 шт.
4. Прямой тубус, фокусное расстояние 170 мм, с окулярами -  I шт.
5. Поворотный тубус 180°, фокусное расстояние f = 170 мм -  1 шт.
6. Складной тубус со встроенным механизмом вращения и функцией 

дополнительного увеличения PROMAG, фокусное расстояние f = 
170/260 мм — I шт.

7. Складной тубус с ротовым переключателем, фокусное расстояние f = 
170/260 мм (при необходимости), в составе:
-  Складной тубус с отверстиями для крепления ротового 

переключателя без интегрированного механизма вращения, 
фокусное расстояние f = 170/260 мм -  1 шт.

-  Ротовой переключатель -  1 шт.
8. Крепление ротового переключателя для прямого тубуса (при 

необходимости) -  1 шт.
9. Защитные линзы для протектора VisionGuard. 20 шт.\уп. (при 

необходимости) -  1 уп.
10. Кулисный ножной переключатель (при необходимости) -  1 шт.
11. Переключатель ножной (при необходимости) -  1 шт.
12. Пульт ножной многофункциональный, проводной (при 

необходимости) — 1 шт.
13. Пульт ножной многофункциональный, беспроводной (при

необходимости) -  1 шт.__________________

3. Angled optics with rotatable dovetail -  1 pc.
4. Straight binocular tube f = 170 mm -  I pc.
5. Tiltable binocular tube f = 170 mm, 180 degrees -  1 pc.
6. Foldable Tube fl 70/1260 inch rotate and PROMAG -  I pc.
7. Foldable Tube П70/1260 inch PROMAG, only in combination 

with mouth switch (optional), contains:
-  Foldable Tube П 70/1260 incl. PROMAG -  I pc.
-  Mouth switch — I pc.

8. Mouth switch mount for straight tube (optional) -  1 pc.
9. VisionGuard replacement lenses, 20 pcs/pack (optional) -  1 pack.
10. Rocker switch, 2 functions, 3m cable (optional) -  I pc.
11. One-Function Footswitch (optional) -  1 pc.
12. 14 Fct Foot control panel, wired (FCP W P) (optional) -  1 pc.
13. 14 Fct, Foot control panel, wireless (optional) -  1 pc.
14. 3m or 6m cable for 14 Fct foot control pedal (optional) -  1 pc.
15. Lamp Container Superlux 330, 300W -  1 pc.
16. Widefield, push-in eyepiece I Ox -  2 pcs.
17. Widefield, push-in eyepiece 12.5x-2 pcs.
18. 3-step magnification changer (optional) -  1 pc.
19. Fluorescence Target BLUE 400 (optional) -  1 pc.
20. Fluorescence Target INFRARED 800 (optional) -  1 pc.
21. Fluorescence Target YELLOW 560 (optional) -  1 pc.
22. Sleeve for tubes with screw thread -  2 pcs.
23. External Mini HDD USB 3.0 1TB -  1 pc.
24. USB 3.0 Memory Stick 64GB -  1 pc.
25. Component HD YPbPr Cable, 10m (optional) -  1 pc.
26. Video Connecting Cable YPbPr, out, 10m (optional) -  1 pc.
27. Video Connecting cable Y/C in, 1 Om (optional) -  1 pc.
28. Video Connecting Cable Y/C out, lOm (optional) -  I pc.
29. HD-SDI-Video cable 75 Ohm 2xBNC pins 5m, lOm or 15m 

(optional) -  1 pc.
30. DVI monitor cable, 2m (optional) -  1 pc.
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14.

15.
16.
17.

18.

19.
20. 
21. 
22 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

Кабель запасной для панели управления ножной, 3 м или 6 м (при 
необходимости) -  1 шт.
Модуль источника света Superlux 330, 300 Вт -  1 шт.
Широкоугольные вставные окуляры для микроскопа 1 Ох -  2 шт. 
Широкоугольные вставные окуляры для микроскопа 12х, 
асферические -  2 шт.
Трехступенчатый переключатель увеличения (при необходимости) -  1 
шт.
Мишень флуоресцентная BLUE 400 (при необходимости) — 1 шт. 
Мишень флуоресцентная INFRARED 800 (при необходимости) -  1 шт. 
Мишень флуоресцентная YELLOW 560 (при необходимости) — 1 шт. 
Адаптеры для вставных окуляров — 2 шт.
Внешний жесткий диск USB 3.0, 1ТВ -  1 шт.
Флеш-накопитель USB 3.0, 64 ГБ -  1 шт.
Кабель компонентный HD (YPbPr), 10 м (при необходимости) -  1 шт. 
Видеокабель YPbPr, out, 10 м (при необходимости) -  1 шт. 
Видеокабель Y/C in, 10 м (при необходимости) — 1 шт.
Видеокабель Y/C out, 10 м (при необходимости) — I шт.
Видеокабель HD-SDI SDI 75 ом 2х контакта BNC, длиной 5 м, 10м или 
15 м (при необходимости) -  1 шт.
Кабель DVI для монитора, 2 м (при необходимости) -  1 шт. 
Кабель-адаптер DVI-D, 0,2 м (при необходимости) -  1 шт.
Видеокабель DV1-D, 5 м (при необходимости) — I шт.
Кабель BNC-BNC, 10 м (при необходимости) -  1 шт.
Сетевой кабель САТ6, 10 м -  1 шт.
Сетевой кабель, 6 м -  1 шт.
Чехлы стерильные, одноразовые (5 шт./уп.) -  1 уп.
Чехлы стерильные, одноразовые с предустановленными защитными 
линзами для протектора VisionGuard (5 шт./уп.) (при необходимости) -  
1 уп.
Чехол пылезащитный — 1 шт.
Кейс транспортировочный (при необходимости) -  1 шт.____________

31. Adapter Cable DVI-D ext., out, 0.2m (optional) -  1 pc.
32. Video Connecting Cable DVI-D, Pins 5m (optional) -  1 pc.
33. 10 m BNC-BNC cable for RM-930 remote control (optional) -  1 

pc.
34. Ethernet Cable CAT6, black, 10m -  1 pc.
35. Power cable (Europe) 6m -  1 pc.
36. Sterile drapes, type 26 (5 pcs/pack) -  1 pack.
37. Sterile drapes with pre-installed VisionGuard replacement lenses 

(5 pcs/pack) (optional) -  1 pc.
38. Dust cover -  1 pc.
39. Bluebox shuttle container (optional) -  1 pc.
40. Instructions for Use -  1 pc.

Accessories:
1. Camera objective lens for SLR camera, f=340 -  1 pc.
2. T2-Adapter for Canon EOS -  1 pc.
3. Control cable CANON EOS series with N3 socket — I pc.
4. Set of cable binders (20 pcs/pack) -  I pack.
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40. Руководство по эксплуатации -  1 шт.

Принадлежности:

1. Линза для SLR-камеры, фокусное расстояние f = 340 мм -  ! шт.
2. Переходное кольцо под внешнюю фотокамеру — 1 шт.
3. Кабель управления внешней фотокамерой — 1 шт.
4. Фиксаторы кабелей (20 шт./уп.) -  1 уп.
(Далее по тексту: аппарат / устройство / прибор / изделие / медицинское 
изделие / PENTERO 900 / микроскоп / операционный микроскоп)

(Further in the text: device / medical device / OPMI PENTERO 900 
/ PENTERO 900 / microscope / operating microscope)

2 Назначение медицинского изделия / Purpose of the medical device
Микроскоп операционный серии OPMI модель PENTERO 900 -  это 
операционный микроскоп, предназначенный для освещения и 
увеличения области проведения операции и поддержки визуализации 
хирургических вмешательств.

OPMI series operating microscope model PENTERO 900 — is a 
surgical microscope intended for the illumination and magnification 
of the surgical area and for the support of visualization in surgical 
procedures.

3 Классификация медицинского изделия / Classification of the mec ical device
Класс защиты от поражения электрическим током по МЭК 60601-1 -  
Класс I

Protection class against electric shock per lEC 60601-1 -  Class 1

Степень защиты от проникновения воды и твердых частиц по МЭК 60529:
• Микроскоп операционный серии OPMI модель PENTERO 900 на 

штативе напольном -  IP20;
• Кулисный ножной переключатель -  IPX8*;
• Переключатель ножной — IPX8*;
• Пульт ножной многофункциональный, проводной -  IPX8*;
• Пульт ножной многофункциональный, беспроводной — IPX8*.

* При погружении в воду на глубину 1,2 м в течение 60 минут.

Degree of protection against ingress of water and solid particles per
lEC 60529:
• OPMI series operating microscope model PENTERO 900 on 

floor stand -  IP20;
• Rocker switch, 2 functions, 3m cable -  IPX8*;
• One-Function Footswitch -  IPX8*;
• 14 Fct Foot control panel, wired (FCP W P )-  IPX8*;
• 14 Fct, Foot control panel, wireless -  TPX8*.

• Immerse in water to a depth of 1.2 m for 60 minutes.
Пригодность для эксплуатации в среде с повышенным содержанием 
кислорода -  изделие не предназначено для использования в среде с 
повышенным содержанием кислорода

Suitability for use in environments with high oxygen content - the 
product is not intended for use in environments with high oxygen 
content

Режим работы -  Продолжительный (от 10 минут до 8 часов) Mode of operation — Continuous (from 10 minutes to 8 hours)
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4 Показания к применению / Indications
Микроскоп операционный серии OPMI модель PENTERO 900
подходит для операций на черепе и позвоночнике в нейрохирургии, для 
хирургического лечения ЛОР-органов в области слуховых нервов и 
основания черепа. Другие области применения включают
реконструктивные и пластические процедуры в травматологии, 
пластическую и реконструктивно-восстановительную хирургию, а также 
челюстно-лицевую хирургию в больницах, клиниках или других 
медицинских учреждениях для людей. Микроскопы также подходят для 
мультидисциплинарного использования в микрохирургии.

Модуль флуоресцентный BLUE 400 предназначен для хирургического 
микроскопа и может использоваться в хирургии опухолей для 
визуализации маркированной опухолевой ткани с помощью
флуоресцентного красителя.
Модуль флуоресцентный BLUE 400 предназначен для визуализации 
флуоресцирующих областей. Он рассчитан на возбуждение в диапазоне 
длин волн от 400 до 410 нм и наблюдение в диапазоне длин волн 620 - 710 
нм. Нажатием кнопки хирург может переключаться из режима белого 
света в режим сине-фиолетового светового импульса для использования 
эффекта флуоресценции.

Модуль флуоресцентный YELLOW 560 представляет собой 
опциональную функцию к хирургическим микроскопам, используемую 
для просмотра и визуальной оценки кровотока в ходе операции в области 
сосудов мозга, в том числе для оценки церебральных аневризм и окклюзий 
ветвей артерий, а также проходимости очень мелких перфорирующих 
сосудов.
Модуль флуоресцентный YELLOW 560 также полезен при визуализации 
кровотока в реальном времени, а также для визуальной оценки типов 
сосудов до и после артериовенозной мальформации (АВМ).

PENTERO 900 is suited for cranial and spinal applications in 
neurosurgery, for ENT applications in the area of the auditory nerves 
and the base of the skull. Further fields of application include 
reconstructive and plastic procedures in accident surgery, plastic and 
reconstructive surgery, and oral and maxillofacial surgery in 
hospitals, clinics or other human medical institutions. The 
microscopes are also suitable for multidisciplinary use in 
microsurgery.

The BLUE 400 option is designed for a surgical microscope and can 
be used in tumor surgery to visualize marked tumor tissue with 
fluorescence dye.
The integrated BLUE 400 fluorescence module is used to make 
fluorescing areas visible. It is designed for excitation in the 
wavelength range of 400 to 410 nm and observation in the 
wavelength range of 620 to 710 nm. The surgeon can switch back 
and forth between white light and blue excitation light for 
fluorescence at the touch of a button.

YELLOW 560 is an optional function for surgical microscopes 
which is used to view and visually assess the intraoperative blood 
flow in the cerebral vascular area, including but not limited to the 
evaluation of cerebral aneurysms and vascular twig occlusions as 
well as the permeability of very small perforating vessels.
YELLOW 560 also supports real-time visualization of the blood flow 
and the visual assessment of vessel types before and after 
arteriovenous malformation (AVM).

INFRARED 800 is an accessory product for a surgical microscope 
that is used to observe and visually assess the intraoperative blood 
flow in the region of the cerebral blood vessels. Its applications

8
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Модуль флуоресцентный INFRARED 800 представляет собой 
принадлежность к операционному микроскопу для просмотра и 
зрительной оценки динамики кровотока во время операции в области 
церебральных сосудов, а также для оценки аневризм мозга и закупорок 
сосудов и проходимости очень мелких перфорантных сосудов. Кроме того, 
система поддерживает визуализацию кровотока в режиме реального 
времени и визуальную оценку различных сосудов до и после 
вмешательств при артериовенозных мальформациях (АВМ).
Применение INFRARED 800 в ходе хирургической операции с 
использованием флуоресцентных технологий также помогает 
рассматривать и зрительно оценивать динамику кровотока во время 
операции, а также определять проходимость сосудов в процессе 
шунтирования в нейрохирургии, пластической и реконструктивной 
хирургии и при проведении трансплантационных операций с коронарным 
артериальным шунтированием.
Функция FLOW 800 предоставляет средства для визуализации данных 
изображения, предоставляемых модулем флуоресцентный INFRARED 
800. В частности, функция FLOW 800 позволяет проводить 
дополнительный интраоперационный анализ структуры сосуда в режиме 
реального времени и предоставляет дополнительную информацию о 
состоянии гемодинамики.

include i.a. the assessment of cerebral aneurysms and vascular 
occlusions as well as the permeability of very small perforator 
vessels. In addition, it supports real-time visualization of the blood 
flow and visual assessment of vessel types before and after surgical 
procedures for arteriovenous malformations (AVM).
The use of INFRARED 800 in fluorescence-guided surgery also 
supports the observation and visual assessment of the intraoperative 
blood flow as well as the vascular permeability during surgical 
bypass procedures in neurosurgery, plastic and reconstructive surgery 
and coronary artery bypass graft operations.
The Software Option FLOW 800 provides means to visualize the 
image data provided by INFRARED 800. The Software Option 
FLOW 800, in particular, enables additional intraoperative real-time 
analysis of the vessel architecture and provides additional 
hemodynamic status information.

5 Противопоказания / Contraindications
Микроскоп операционный серии OPMI модель PENTERO 900 не 
рекомендуется использовать при проведении офтальмологических 
процедур во избежание потенциального причинения вреда здоровью глаз 
пациента, причиной которого может стать источник освещения 
операционного микроскопа.
Не используйте изображения и видео в целях диагностики. Видеоконтент 
и изображения на мониторах (нарезка последовательностей) нельзя 
использовать в диагностических целях. Они могут содержать отклонения 
в отношении масштаба, формы, контраста и цвета.___________________

The OPMI PENTERO 900 must not be used in ophthalmic 
procedures in order to prevent potential injury to the patient’s eye 
caused by the light source of the surgical microscope.
Do not use images and videos for diagnostic purposes. The video 
contents and images displayed on the monitors (cut sequences) must 
not be used for diagnostic purposes. They may contain deviations 
with respect to scale, shape, contrast and color.

6 Возможные осложнения и побочные эффекты / Possible complications and side effects
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Основные риски и нежелательные явления, выявленные из клинической Major risks and adverse events identified from the clinical literature
jiHicpaiypbi и баз данных внутреннего и внешнего послепродажного and the internal and external post-market surveillance databases are
наблюдения -  это ожоги кожи, вызванные источником света микроскопа, skin burn injuries caused by the light source of the microscope as
а также риски получения травм в результате электромеханических сбоев. well as injury risks due to electro-mechanical failures. All identified
Все выявленные риски рассматриваются в анализе рисков. risks are addressed in the risk analyses.
Никаких до сих пор неизвестных рисков и нежелательных явлений в No so far unknown risks were identified from the current PMS The
рамках текущего послепродажного наблюдения выявлено не было. В Instructions for use give detailed safety instructions how to safely
руководстве по эксплуатации даны подробные указания по технике manage potential electrical and mechanical dysfunctions and howto
безопасности, как безопасно справляться с возможными электрическими avoid bum injuries.
и механическими неисправностями и как избежать ожогов.
Остаточные риски, возникающие при нарушении условий эксплуатации: Residual risks arising from violation of operating conditions:

• Ожоги; • Burns;
• Перелом кости; • Bone fracture;
• Повреждение ткани; • Tissue damage;
• Повреждение сетчатки; • Retinal damage;
• Инфекция; • Infection;
• Раздражение кожи; • Skin irritation;
• Спазм мышц; • Muscle spasm;
• Фибрилляция желудочков; • Ventricular fibrillation;
• Потеря зубов хирургом. • Loss of teeth by a surgeon.

7 Сведения о производителе / Information about manufacturer
Carl Zeiss Meditec AG (Карл Цейсс Медитек АГ), Goeschwitzer Strasse 51 - Carl Zeiss Meditec AG, Goeschwitzer Strasse 51-52, 07745 Jena,
52, 07745 Jena, Germany (Германия). Germany.

S Условия применения, потенциальный потребитель / Usage conditions. Potential consumer
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Условия применения
Медицинское изделие предназначено для использования только в 
условиях операционной.
Условия установки и работа устройства должны соответствовать 
требованиям микрохирургии:

Низкая вибрация;
Беспылевая среда;
Ровное, горизонтальное положение;
Избегание экстремальных механических нагрузок.

Usage conditions
The medical device is intended for use at the conditions of hospital 
operating room environment.
Installation conditions and device operation must conform to 
microsurgica! requirements:

Low vibration;
Dust-free environment;
Level, horizontal position;

- Avoidance of extreme mechanical loading.
Потенциальный потребитель
Микроскоп операционный серии OPMI модель PENTERO 900 
предназначен для использования только врачам, медицинским сёстрам и 
другому операционному персоналу с медицинским образованием после 
прохождения надлежащего инструктажа и при соблюдении указаний 
руководства по эксплуатации.

Potential consumer
The OPMI PENTERO 900 is intended to be operated only by 
physicians, nurses and other medically trained OR staff who have 
received appropriate training and observe the instructions for use.

9 Изображение и описание изделия / Picture and description of device
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■ и *  <Ш

1. Монитор

Рисунок 1 -  Микроскоп операционный серии ОРМ1 модель PENTERO 900, общий вид / 
Figure 1 -  QPMI series operating microscope model PENTERQ 900, general view

1. System-Monitor

12
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Сенсорный экран с графическим интерфейсом пользователя (GUI) и 
видеодисплей, применяется для настройки микроскопа.

Touchscreen with graphical User Interface (GUI) and Video display 
for configuration purposes.

2. Подвесная система
Подвесная система с магнитными фиксаторами используется для 
балансировки операционного микроскопа и лёгкого перемещения по 3 
осям.

2. Microscope-suspension
OPMT-Balancing, easy movement in 3 axes with magnetic brakes

3. Операционный микроскоп (OPMI)
Оптика, увеличение/фокусировка, тубус с окулярами, объектив, рукоятки 
с клавишами управления, встроенная видеокамера, ротовой 
переключатель

3. Microscope (OPMI)
Optics, magniflcation/focusing, tube with eyepieces, Varioscope- 
Objective lens, Hand grips with control keys, integrated Video 
camera, integrated Data injection, tube for assistance, mouth control

4. Рукоятка
Рукоятка с лотком и держателем для кабеля, предназначена для 
перемещения в условиях операционной и по коридорам

4. Hand rail
With compartment and cable hook, for movement in the ОТ and on 
the corridor

5. Консоль
Включает источник света мощностью 2x300 Вт, ПК, блок управления 
камерой, электронное управление, управление штативом, устройство 
обработки и записи видео. Источники бесперебойного питания (ИБП) и 
преобразователи напряжения.

Имеет порты подключения для:
Видеокабелей (вход/выход), навигационных систем, сетевых 
интерфейсов, кабеля питания и ножных переключателей/пультов.

5. Console
Includes the XENON Light source with 2x300W, PC, Camera 
Control unit, Electronic, stand control. Video processing and 
recorder, UPS, Transformer

Connection unit for:
Video out/in, Navigation, Network, power supply, Foot

6. Основание штатива
Основание штатива имеет 4 вращающихся колеса с отводами для кабелей, 
педаль с функцией блокировки и функцией «Flexitrak» для упрощения 
перемещения аппарата и его движения по прямой, а также резиновый 
обод для защиты от ударов.

6. Stand base
4 rotatable wheels with cable deflector, pedal with lock function and 
Flexitrak function for easy maneuver and straight on drive. Rubber 
bumper as shock protection.

7. Противовесы
Противовесы балансируются и регулируются при производстве для 
лёгкого перемещения и позиционирования операционного микроскопа на 
подвесной системе.

7. Counterbalance weights
Automatically balanced, factory adjusted weights for easy movement 
and positioning

8. Рукав подвесной системы 8. Supporting arm
13
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Рукав подвесной системы соединён с противовесами, имеет магнитные 
фиксаторы, встроенное устройство для вакуумирования (функция 
«Autodrape»). Через рукав подвесной системы проведены все 
необходимые для операционного микроскопа кабели.

Counterbalanced, magnetic brakes, integrated drape vacuum device, 
optical fiber and OPMI support, fully integrated cabling.

10 Информация О  стерилизации медицинского изделия, порядке действий при нарушении стерильной упаковки /  Medical device 
sterilization information, the procedure in case of package appears damaged

• Защитные линзы для протектора VisionGuard;
• Чехлы стерильные, одноразовые;
• Чехлы стерильные, одноразовые с предустановленными 

защитными линзами для протектора VisionGuard.
Изделие поставляется стерильным. Изделие стерилизуется до уровня 
гарантированной стерильности с использованием этиленоксида, что 
соответствует минимальному требуемому уровню стерильности 10~̂ .

• VisionGuard replacement lenses;
• Sterile drapes, type 26;
• Sterile drapes with pre-installed VisionGuard replacement 

lenses.
The product is supplied sterile. The product is sterilized to a 
guaranteed sterility level using ethylene oxide, which corresponds to 
the minimum required sterility level of lO"̂ .

При повреждении целостности стерильной упаковки, при истечении срока 
годности изделие утилизируется лечебным учреждением в соответствии с 
правилами обращения с медицинскими эпидемиологически безопасными 
отходами, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. При 
повреждении целостности стерильной упаковки, либо при истечении 
срока годности, либо после применения изделие утилизируется лечебным 
учреждением в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 как 
медицинские эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по 
составу к твердым бытовым отходам (класс А).

После применения изделие должно быть надлежащим образом 
утилизировано лечебным учреждением в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.3684-21 как медицинские эпидемиологически опасные 
отходы (класс Б).

If the integrity of the sterile packaging is damaged, or if the 
expiration date has passed, the product is disposed by medical facility 
in accordance with the requirements of SanPiN 2.1.3684-21 as 
medical epidemiologically safe waste, close in composition to solid 
domestic waste (class A).
After use, the product must be properly disposed of by the medical 
institution in accordance with the requirements of SanPiN 2.1.3684- 
21 as medical epidemiologically hazardous waste (class B).

11 Основные технические и функциональные характеристики /  Main technical and functional characteristics
Таблица 1 — Основные технические характеристики /  Table 1 — Main technical characteristics

Наименование на русском языке /  
Name in Russian

Наименование на английском языке /  Name 
in English Характеристика /  Specification Значение /  Value
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Электрические характеристики Electrical specifications

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е ,  В  /  R a te d  
v o l ta g e ,  V A C

1 0 0 - 2 4 0

Ч а с т о т а  п е р е м е н н о г о  т о к а , Г ц  /  А С  

f re q u e n c y . H z
5 0 - 6 0

Т и п  п р е д о х р а н и т е л е й  / F u s e s  ty p e
А в т о м а т и ч е с к и е  

в ы к л ю ч а т е л и  /  A u to m a tic  
c ir c u it  b re a k e r

В ы х о д н о й  р а з ъ е м  п и т а н и я  /  P o w e r  o u t le t  
s o c k e t

115 В  п е р е м е н н о г о  т о к а , 
м а к с . 2 0 0  B A  /  1 1 5 V  А С  

m a x . 2 0 0  V A

2 3 0  В  п е р е м е н н о г о  т о к а , 
м а к с . 2 0 0  В А  /  2 3 0 V  А С  

m a x . 2 0 0  V A
Д о п у с к  н а  п о л н о е  у в е л и ч е н и е ,  %  /  
T o le ra n c e  o f  to ta l  m a g n if ic a tio n .  %

± 7 , 5

Р а з н о с т ь  у в е л !  
о п т и ч е с к и х  си  

m a g n if ic a tio n  b e t
S'

зч е н и й  п р а в о й  и  л е в о й  
с т е м , %  /  D if fe re n c e  in 
w e e n  le f t  an d  r ig h t  o p tic a l  
^ s te rn s, %

<  1,5

Р а с х о ж д е н и е  
о с е й  п р а в о й  и 

л е в о й
о п т и ч е с к и х  

с и с т е м  / 
D if fe re n c e  in 
a x is  b e tw e e n  
le f t  a n d  r ig h t  

o p tic a l  sy s te m s

n o  в е р т и к а л и  / 
v e r tic a lly

<  15'

n o  г о р и з о н т а л и  / 
h o r iz o n ta l ly

С х о д и м о с т ь /c o n y e rg e n c e :
< 4 5 '

Р а с х о д и м о с т ь /  d iy e rg e n c e :  
<  10'

Р а з н о ф о к у с н о с т ь  п р а в о й  и  л е в о й  
о п т и ч е с к и х  с и с т е м  /  F o c u s  d if fe re n c e  
b e tw e e n  le f t  a n d  r ig h t  o p t ic a l  s y s te m s

Di_n ^  1 .5 0  D f

П р и  м а к с и м а л ь н о м  у в е л и ч е н и и  
р а з р е ш а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  в ц е н т р е  п о л я  

д о л ж н а  с о с т а в л я т ь  н е  б о л е е  /  A t  h ig h e s t  
m a g n if ic a tio n  th e  r e s o lv in g  p o w e r  in  th e  

c e n t r e  o f  th e  f ie ld  sh o u ld  b e  a  m in im u m  o f

18 0 0 -N A  n a p  л и н и й /м м  / 
1 8 0 0  • N A  l in e  p a ir s /m m

Р а з н о с т ь  п о в о р о т а  и з о б р а ж е н и й  в 
п р а в о й  и  л е в о й  о п т и ч е с к и х  с и с т е м а х  /

2 °

Оптико-механические характеристики Optical-mechanical specifications
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Технические характеристики лазера Laser specifications

D if fe re n c e  in im a g in g  ro ta t io n  b e tw e e n  
r ig h t  a n d  le f t  im a g e s

О к у л я р , р а з н о в ы с о т н о с т ь  в ы х о д н ы х  
зр а ч к о в  п р а в о й  и  л е в о й  о п т и ч е с к и х  

с и с т е м , н е  б о л е е  /  E y e p ie c e ,  d i f f e re n c e  in 
e x it  p u p i l  h e ig h t  b e tw e e n  le f t  a n d  r ig h t  

o p tic a l  s y s te m s , n o t  e x c e e d in g

1,5 м м  п р и  0  д п т р  / 
1 ,5 m m  a t  0  D

О к у л я р , п о г р е ш н о с т ь  к а л и б р о в к и  
д и о п т р и й н о й  ш к а л ы  п р и  е е  н а л и ч и и  / 
E y e p ie c e ,  c a l ib ra t io n  e r ro r  o f  a  d io p tr e  

s c a le ,  i f  u se d

±  0 ,2 5  м м  п р и  0  д п т р  /  
± 0 ,2 5  m m  a t  0  D

О к у л я р , м и н и м а л ь н ы й  и н т е р в а л  
м е ж з р а ч к о в ы х  р а с с т о я н и й , м м  / 

E y e p ie c e ,  m in im u m  ra n g e  fo r  in te rp u p i l la ry  
d is ta n c e ,  m m

О т  5 5  д о  7 5  / 5 5  to  75

О к у л я р , м и н и м а л ь н ы й  и н т е р в а л  
р е г у л и р о в к и , д п т р .  /  E y e p ie c e ,  m in im u m  

a d ju s tm e n t  r a n g e . D
О т  + 5  д о  -5  /  F ro m  + 5  to  -5

Д л и н а  в о л н ы , н м  /  W a v e le n g th ,  n m о т  6 3 5  д о  6 4 5  /  6 3 5  to  6 4 5

Р а с х о д и м о с т ь  п у ч к а  /  B e a m  d iv e rg e n c e
к о л л и м и р о в а н н ы й  п у ч о к  

(< 1 ,5  м р а д )  /  c o ll im a te d  
b e a m  (< 1 .5  m ra d )

Д л и т е л ь н о с т ь  и м п у л ь с а  /  P u ls e  d u ra tio n
н е п р е р ы в н о е  и з л у ч е н и е  /  

c o n tin u o u s  r a d ia t io n
М а к с и м а л ь н а я  м о щ н о с т ь ,  н е  б о л е е ,  М В т  

/  М а х . p o w e r , n o t  e x c e e d in g .  m W
1

М а к с и м а л ь н а я  д о п у с т и м а я  н а г р у з к а  н а  
к о р п у с , н е  б о л е е , к г  /  М а х . lo a d  c a p a c i ty  

o n  m ic ro s c o p e  b o d y , n o t  e x c e e d in g ,  k g
6

О б щ а я  в ы с о т а ,  м м  /  O v e ra ll  h e ig h t ,  m m 1 8 7 0 - 2 2 6 0
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  в  с л о ж е н н о м  

с о с т о я н и и  д л я  п е р е м е щ е н и я  (Х 1хШ хВ ), 
м м  /  O v e ra ll  d im e n s io n s  in t r a n s p o r t  

p o s i t io n  (L x W x H ) , m m

1 7 0 0 X 8 7 5 X 1880

О б щ а я  м а с с а ,  н е  б о л е е ,  к г  /  O v e ra l l  m a s s , 
n o t  e x c e e d in g ,  k g

3 6 5

О б щ а я  м а с с а , к г  (в к л ю ч а я  к ей с  
т р а н с п о р т и р о в о ч н ы й )  /  O v e ra l l  m a s s ,  k g

6 1 0

Общие характеристики Common specifications
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( in c l id u n e  b lu e b o x  s h u tt le  c o n ta in e r )
М и к р о с к о п  о п е р а ц и о н н ы й  с е р и и  O P M I  м о д е л ь  P E N T E R O  9 0 0  с  п р и н а д л е ж н о с т я м и ,  в  с о с т а в е :  / 
O P M I  s e r i e s  operatiiie micros<»)pe m o d e l  P E N T E R O  9 0 0  w i t h  accessories, in c lu d e s :
1. М и к р о с к о п  о п е р а ц и о н н ы й  с е р и и  O P M I 

м о д е л ь  P E N T E R O  9 0 0  н а  ш т а т и в е  
н а п о л ь н о м , в с о с т а в е :

1. O P M I  s e r ie s  o p e ra t in g  m ic ro s c o p e  m o d e l 
P E N T E R O  9 0 0  o n  f lo o r  s ta n d , l in c u d e s : —

1.1 . М и к р о с к о п  о п е р а ц и о н н ы й  с е р и и  
О Р М 1  м о д е л ь  P E N T E R O  9 0 0  н а  
ш т а т и в е  н а п о л ь н о м

1.1 . O P M I  s e r ie s  o p e ra t in g  m ic ro s c o p e  
m o d e l  P E N T E R O  9 0 0  o n  f lo o r  s ta n d

Р а б о ч е е  р а с с т о я н и е ,  м м  /  W o rk in g  
d is ta n c e ,  m m

2 0 0 - 5 0 0

Ш т а т и в  н а п о л ь н ы й , к о л и ч е с т в о  ю элёс /  
F lo o r  s ta n d ,  n u m b e r  o f  w h e e ls

4

Ш т а т и в  н а п о л ь н ы й , д и а м е т р  к о л ё с , м м  / 
F lo o r  s ta n d ,  w h e e ls  d ia m e te r ,  m m

150

Ш т а т и в  н а п о л ь н ы й , н а л и ч и е  т о р м о з о в  /  
F lo o r  s ta n d , b ra k e s  a v a i la b i l i ty

Д а  /  Y es

Ш т а т и в  н а п о л ь н ы й , т о р м о з н о е  у с и л и е ,  
н е  м е н е е ,  Н  /  F lo o r  s ta n d ,  b r a k in g  fo rc e , a t 

le a s t .  N
2 0 0 0

1.2. К а м е р а  т р е х ч и п о в а я  P A L , в ы с о к о г о  
р а з р е ш е н и я

1.2. H ig h -D e f in i t io n  C a m e ra  3 C h ip  P A L М а с с а ,  г  /  M a ss , e 3 6 0 0
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 

O v e ra ll  d im e n s io n s  ( L x W x H ) . m m
2 3 2 ,5  x 2 7 1 ,5  x 4 3 , 3

Р а з р е ш е н и е  /  R e s o lu tio n 1 9 2 0 X  1 0 8 0
О т н о ш е н и е  с и г н а л -ш у м , д Б  / 

S ig n a l- to -n o is e  ra tio . d B
5 4

П о д д е р ж и в а е м ы е  в и д е о с т а н д а р т ы  / 
V id e o  s ta n d a rd

1 0 8 0 р , 1 0 8 0 i,
5 0  и з о б р а ж е н и й  в с е к у н д у  

/ 1 0 8 0 р , 1 0 8 0 i, 50  
im a g e s /s e c o n d

В и д е о в ы х о д ы  / 
V id e o  o u tp u ts

А н а л о г о в ы е  /  A n a lo g Y /C . Y P b P r

Ц и (Ь о о в ы е  /  D ig ita l H D -S D I ,  D V I
1.3 . К о м п л е к т  д л я  у с т а н о в к и  с и с т е м ы  

н е й р о м о н и т о р и н г а
1.3. N e u ro m o n ito r in g  K it М а с с а ,  г  /  M a ss , g 3 0 0 0

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 
O v e ra l l  d im e n s io n s  (L x W x H ) , m m

2 1 0 x 105

2 . У с т р о й с т в о  д л я  п а р а л л е л ь н о г о  
с т е р е о н а б л ю д е н и я

2 . S te re o  c o o b s e rv a t io n  tu b e  w ith  tw o  jo in ts М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 1 0 9 0

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 
O v e ra ll  d im e n s io n s  (L x W x H ) . m m

168 x 7 0 x  165

3 . О п т и к а  д л я  н а б л ю д е н и я  п о д  у г л о м  с  
в р а щ а ю щ и м с я  с о е д и н е н и е м  т и п а

3 . A n g le d  o p t ic s  w ith  ro ta ta b le  d o v e ta il М а с с а ,  г  /  M a ss , g 4 4 0

Г а б а р и т н ы е  р а зм е р ь !  (Д х Ш х В ) . м м  / 130 X 1 0 0 x  70
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« л а с т о ч к и н  х в о с т » O v e ra ll  d im e n s io n s  (L x W x H ) , m m

У го л  н а к л о н а ,  ° /  T il t  a n g le ,  ° 6 0 °
4 . П р я м о й  т у б у с ,  ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е  f  =  

170  м м , с  о к у л я р а м и
4 . S tr a ig h t  b in o c u la r  tu b e  f  =  170 m m М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 5 3 0

Ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е , м м  / F o c a l  le n g th , 
m m

170

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 
O v e ra ll  d im e n s io n s  (L x W x H ) , m m

7 0  X  7 0  X  110

5 . П о в о р о т н ы й  т у б у с  1 8 0 ° , ф о к у с н о е  
р а с с т о я н и е  f  =  170  м м

5. T il ta b le  b in o c u la r  tu b e  f  =  170 m m , 180  d e g re e s М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 8 6 0
У го л  п о в о р о т а .  °  /  R o ta t io n  a n g le .  ° 180

Ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е , м м  /  F o c a l  le n g th , 
m m

170

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 
O v e ra l l  d im e n s io n s  (L x W x H ) , m m

128 X  1 4 0 x 8 5

6 . С к л а д н о й  т у б у с  с о  в с т р о е н н ы м  
м е х а н и з м о м  в р а щ е н и я  и ф у н к ц и е й  
д о п о л н и т е л ь н о г о  у в е л и ч е н и я  P R O M A G , 
ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е  f  =  1 7 0 /2 6 0  м м

6 . F o ld a b le  T u b e  f l 7 0 / f 2 6 0  in c l. ro ta te  an d  
P R O M A G

М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 9 4 0
Ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е , м м  /  F o c a l  le n g th , 

m m
1 7 0 /2 6 0

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 
O v e ra ll  d im e n s io n s  (L x W x H ) , m m

1 2 8 x  1 6 4 x 1 0 2

7 . С к л а д н о й  т у б у с  с  ф у н к ц и е й  
д о п о л н и т е л ь н о г о  у в е л и ч е н и я  P R O M A G , 
с  р о т о в ы м  п е р е к л ю ч а т е л е м , ф о к у с н о е  
р а с с т о я н и е  f  =  1 7 0 /2 6 0  м м , в  с о с т а в е :

7 . F o ld a b le  T u b e  П 7 0 /1 2 6 0  in c l. P R O M A G . o n ly  
in c o m b in a tio n  w ith  m o u th  sw itc h , c o n ta in s :

—

С к л а д н о й  т у б у с  с  о т в е р с т и я м и  д л я  
к р е п л е н и я  р о т о в о г о  п е р е к л ю ч а т е л я  
б е з  и н т е г р и р о в а н н о г о  м е х а н и з м а  
в р а щ е н и я , ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е  f  =  
1 7 0 /2 6 0  м м

- F o ld a b le  T u b e  f l  7 0 /1 2 6 0  in c l. P R O M A G М а с с а ,  г  /  M a ss , g 9 4 0
Ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е , м м  / F o c a l  le n g th , 

m m
1 7 0 /2 6 0

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 
O v e ra l l  d im e n s io n s  ( L x W x H ) . m m

1 6 0 ,4  X  1 2 8 ,4 x 9 2 ,2

Р о т о в о й  п е р е к л ю ч а т е л ь -  M o u th  sw itc h М а с с а ,  г  /  M a ss , g 4 7 0
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  /  

O v e ra l l  d im e n s io n s  ( L x W x H ) . m m
8 8 ,5  X  113 X  182,5

8. К р е п л е н и е  р о т о в о г о  п е р е к л ю ч а т е л я  д л я  
п р я м о г о  т у б у с а

8 . M o u th  sw itc h  m o u n t  fo r  s t r a ig h t  tu b e М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 2 5 0
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 

O v e ra ll  d im e n s io n s  ( L x W x H ) . m m
2 0 6 ,7 x 7 3 x 7 2 ,4

9 . З а щ и т н ы е  л и н з ы  д л я  п р о т е к т о р а  
V is io n G u a rd ,  2 0  ш т ./у п .

9 . V is io n G u a rd  re p la c e m e n t  le n s e s , 2 0  p c s /p a c k М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 5 6 8

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  ( ф с Ш ) ,  м м  /  O v e ra ll  
d im e n s io n s  (L x W ) , m m

8 3 , 7 x  8 2 ,4

10 . К у л и с н ы й  н о ж н о й  п е р е к л ю ч а т е л ь 10. R o c k e r  s w itc h ,  2  fu n c tio n s ,  3 m  c a b le К а б е л ь , д л и н а ,  м  /  C a b le ,  le n g th ,  m 3
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М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 7 5 2
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 

O v e ra l l  d im e n s io n s  (L xW xH "), m m
1 9 0 x 7 9 x 2 9 .5

11. П е р е к л ю ч а т е л ь  н о ж н о й 11. O n e -F u n c t io n  F o o tsw itc h К а б е л ь ,  д л и н а ,  м /  C a b le , le n g th ,  m 3,1
К а б е л ь ,  д и а м е т р ,  м м  /  C a b le , d ia m e te r ,  

m m
6

М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 6 2 0
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 

O v e ra l l  d im e n s io n s  ( L x W x H ) , m m
103 x 7 3  x 2 9

12. П у л ь т  н о ж н о й  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й , 
п р о в о д н о й

12. 14 F c t  F o o t  c o n tro l  p a n e l ,  w ire d  (F C P  W  P ) К а б е л ь ,  д л и н а ,  м  /  C a b le , le n g th ,  m 3
К а б е л ь , д и а м е т р ,  м м  /  C a b le , d ia m e te r ,  

m m
7

М а с с а ,  г  /  M a ss , g 2 1 0
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 

O v e ra ll  d im e n s io n s  ( L x W x H ) , m m
4 1 0 x 2 4 2 , 5 x 9 0

13. П у л ь т  н о ж н о й  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й , 
б е с п р о в о д н о й

13. 14 F c t, F o o t  c o n tro l  p a n e l ,  w ire le s s К а б е л ь ,  д л и н а ,  м  /  C a b le ,  le n g th ,  m 3
М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 2 0 0 0

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 
O v e ra l l  d im e n s io n s  (L x W x H ) , m m

4 1 0 x 2 4 2 , 5 x 9 0

С п о с о б  б е с п р о в о д н о г о  п о д к л ю ч е н и я  / 
W ire le s s  c o n n e c t io n  m e th o d

B lu e to o th
(о т  2 4 0 2  д о  2 4 8 0  М Г ц )  /  

B lu e to o th
(2 4 0 2  to  2 4 8 0  M H z )

14. К а б е л ь  з а п а с н о й  д л я  п а н е л и  у п р а в л е н и я  
н о ж н о й , 3 м  и л и  6  м

14. 3 m  o r  6 m  c a b le  fo r  14 F c t  fo o t  c o n tro l  p e d a l
Д л и н а ,  M /  L e n g th ,  m

3

6
Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m 7

15. М о д у л ь  и с т о ч н и к а  с в е т а  S u p e r lu x  3 3 0 , 
3 0 0  В т

15. L a m p  C o n ta in e r  S u p e r lu x  3 3 0 , 3 0 0 W М а с с а ,  г  /  M a ss , g 2 2 0 2

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 
O v e ra l l  d im e n s io n s  (L x W x H ) , m m

2 3 2 ,5  x 2 7 1 ,5  x 4 3 ,3

Ц в е т о в а я  т е м п е р а т у р а ,  К  /  C o lo r  
te m p e ra tu r e .  К

6 2 0 0

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о с т ь  (л а м п а ) ,  В т  / 
R a te d  p o w e r  ( la m p ) .  W

3 0 0

Н а п р я ж е н и е  /  V o ltag e
100  -  2 4 0  В  п е р е м . т о к а  /  

1 0 0 - 2 4 0  V A C
16. Ш и р о к о у г о л ь н ы е  в с т а в н ы е  о к у л я р ы  д л я  

м и к р о с к о п а  10х
16. W id e f le ld ,  p u sh - in  e y e p ie c e  lO x М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 2 1 6

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш ). м м  /  O v e ra ll 7 0 x 4 0
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d im e n s io n s  (L x W ) , m m

Ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е , м м  /  F o c a l  le n g th , 
m m

25

П о л е  з р е н и я ,  м м  /  F ie ld  o f  v ie w , m m 21
Р а с с т о я н и е  о т  в ы х о д н о г о  з р а ч к а  д о  

п о с л е д н е й  л и н з ы , м м  /  D is ta n c e  o f  th e  e x it  
p u p i l  f ro m  th e  la s t  le n s , m m

2 4 - 2 5 , 5

Д и а п а з о н  н а с т р о й к и  д и о п т р и й , д п т р .  / 
D io p te r  a d ju s tm e n t  r a n g e , D

O r  -8  д о  5 /  -8  to  5

17. Ш и р о к о у г о л ь н ы е  в с т а в н ы е  о к у л я р ы  ш\я 
м и к р о с к о п а  1 2 ,5 х , а с ф е р и ч е с к и е

17. W id e f ie ld ,  p u s h - in  e y e p ie c e  1 2 .5х М а с с а , г  /  M a ss , g 2 1 6
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 

O v e ra l l  d im e n s io n s  IL x W x H ) , m m
5 5 ,6  X 4 6  X 4 6

Ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е , м м  / F o c a l  le n g th , 
m m

2 0

П о л е  з р е н и я ,  м м  /  F ie ld  o f  v ie w , m m 18
Р а с с т о я н и е  о т  в ы х о д н о г о  з р а ч к а  д о  

п о с л е д н е й  л и н з ы , м м  /  D is ta n c e  o f  th e  e x it  
p u p i l  f ro m  th e  la s t  le n s , m m

2 2  - 2 3 ,5

Д и а п а з о н  н а с т р о й к и  д и о п т р и й , д п т р .  / 
D io p te r  a d ju s tm e n t  r a n g e . D

O r  -8  д о  5 /  -8  to  5

18. Т р е х с т у п е н ч а т ы й  п е р е к л ю ч а т е л ь  
у в е л и ч е н и я

18. 3 - s te p  m a g n if ic a tio n  c h a n g e r М а с с а , г  /  M a ss , g 4 4 8
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 

O v e ra l l  d im e n s io n s  ( L x W x H ) . m m
1 1 0 x 8 0 x 5 5

19. М и ш е н ь  ф л у о р е с ц е н т н а я  B L U E  4 0 0 19. F lu o re s c e n c e  T a rg e t  B L U E  4 0 0 М а с с а ,  г  /  M a ss , g 3 0 0
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  /  

O v e ra l l  d im e n s io n s  ( L x W x H ) . m m
1 0 8 , 1 4 x 8 1 , 7 x  16,8

2 0 . М и ш е н ь  ф л у о р е с ц е н т н а я  IN F R A R E D  
8 0 0

2 0 . F lu o re s c e n c e  T a rg e t  IN F R A R E D  8 0 0 М а с с а , г  /  M a s s ,  g 3 0 0
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  /  

O v e ra l l  d im e n s io n s  ( L x W x H ) . m m
1 0 8 ,1 4 x 8 1 , 7 x  16,8

2 1 . М и ш е н ь  ф л у о р е с ц е н т н а я  Y E L L O W  5 6 0 2 1 . F lu o re s c e n c e  T a rg e t  Y E L L O W  5 6 0 М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 301
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 

O v e ra l l  d im e n s io n s  ( L x W x H ) , m m
I 0 8 , 1 4 x 8 1 , 7 x  16,8

2 2 . А д а п т е р ы  д л я  в с т а в н ы х  о к у л я р о в 2 2 . S le e v e  fo r  tu b e s  w ith  s c re w  th re a d В н у т р е н н и й  д и а м е т р ,  м м  /  In n e r  d ia m e te r ,  
m m

4 0

В н е ш н и й  д и а м е т р ,  м м  /  O u te r  d ia m e te r ,  
m m

4 6

Д л и н а , MM /  L e n g th ,  m m 2 1 ,2
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2 3 . В н е ш н и й  ж е с т к и й  д и с к  U S B  3 .0 , 1T B 2 3 . E x te rn a l  M in i  H D D  U S B  3 .0  1TB М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 170
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 

O v e ra l l  d im e n s io n s  ( L x W x H ) , m m
1 6 ,3  X  8 1 ,5  X  l iO

И н т е р ф е й с  п о д к л ю ч е н и я  /  C o n n e c t io n  
in te r fa c e

U S B  3 .0  (T y p e  A )

2 4 . Ф л е ш -н а к о п и т е л ь  U S B  3 .0 , 6 4  Г Б 2 4 . U S B  3 .0  M e m o ry  S tic k  6 4 G B М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 3 0
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш х В ) , м м  / 

O v e ra ll  d im e n s io n s  ( L x W x H ) , m m
5 5 ,8 0  ±  0 ,1 5  X  1 8 ,6 0  ± 0 , 2 0  

X  9 ,6 0  ±  3 .2 0
И н т е р ф е й с  п о д к л ю ч е н и я  /  C o n n e c t io n  

in te r fa c e
U S B  3 .0  (T y p e  A )

2 5 . К а б е л ь  к о м п о н е н т н ы й  H D  (Y P b P r ) ,  10 м 2 5 . C o m p o n e n t  H D  Y P b P r  C a b le , 10m Д л и н а , M  /  L e n g th ,  m 10
Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m 6 , 5 ± 0 , 1 5

К о н н е е т о р ы  /  C o n n e c to r s Y P b P r +  D V I ( 1 8 + 1  P in )
2 6 . В и д е о к а б е л ь  Y P b P r ,  o u t .  10 м 2 6 . V id e o  C o n n e c t in g  C a b le  Y P b P r ,  o u t, 10m Д л и н а , M  /  L e n g th ,  m 10

Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m 2 .7 5

К о н н е к т о р ы  /  C o n n e c to r s
Y P b P r  +
L E M O

F G E .2 B .3 0 6 .C L A D 9 2 Z
2 7 . В и д е о к а б е л ь  Y /C  in , 10 м 2 7 . V id e o  C o n n e c t in g  c a b le  Y /C  in , 10m ZlnHHa, M /  L e n g th ,  m 10

Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m 8,1

К о н н е к т о р ы  /  C o n n e c to r s
M in i -D IN -P lu g ,  4 -p o le ;  

L E M O
F G G .2 B .3 0 5 .C L A D 8 2 Z

2 8 . В и д е о к а б е л ь  Y /C  o u t ,  10 м 2 8 . V id e o  C o n n e c t in g  C a b le  Y /C  o u t ,  10m Д л и н а , M  /  L e n g th ,  m  ' 10
Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m 8,1

К о н н е к т о р ы  /  C o n n e c to r s
M in i -D IN -p lu g ,  4 -p o le ;  

L E M O
F G A .2 B .3 0 4 .C L A D 8 2 Z

2 9 . В и д е о к а б е л ь  H D -S D I  S D I  75  О м  2 х  
к о н т а к т а  B N C , д л и н о й  5 м , 10 м  и л и  15 м

2 9 . H D -S D I-V id e o  c a b le  75  O h m  2 x B N C  p in s  
5 m , 10m  o r  15m Д л и н а , M  /  L e n g th ,  m

5

10

15

Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m 6 ,9 5

К о н н е к т о р ы  /  C o n n e c to r s
B N C  x 2

N B C N C 7 5 B W U 1 3
3 0 . К а б е л ь  D V I  д л я  м о н и т о р а ,  2  м 3 0 . D V I  m o n ito r  c a b le , 2 m Д л и н а , M  /  L e n g th ,  m 2

Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m 17,5

К о н н е к т о р ы  /  C o n n e c to r s 2 x D V l  1 8 +  I P  g o ld  p la te d
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(п о з о л о ч е н н ы й )
3 1 . К а б е л ь -а д а п т е р  D V I -D , 0 ,2  м 3 1 . A d a p te r  C a b le  D V I-D  e x t. ,  o u t ,  0 ,2 m Д л и н а . M /  L e n g th ,  m 0 ,2

Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m 8 .6

К о н н е к т о р ы  /  C o n n e c to r s
D V I -D  +  1 9 -p o le  L E M O  

F G C .2 B .3 19 .C L A D 9 2 Z N
3 2 . В и д е о к а б е л ь  D V I -D , 5 м 3 2 . V id e o  C o n n e c t in g  C a b le  D V l-D . P in s  5m 11дина. M /  L e n g th ,  m 5

Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m l O i O . 1 5

К о н н е к т о р ы  /  C o n n e c to r s
D V I - D + 1 9 -p o le  L E M O  

F G C .2 B .3 I 9 .C L A K .1 3 0 0
3 3 . К а б е л ь  B N C -B N C , 10 м 3 3 . 10 m  B N C -B N C  c a b le  fo r  R M -9 3 0  re m o te  

c o n tro l
Д л и н а .  M /  L e n g th ,  m 10

Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m 6 .9 5
К о н н е к т о р ы  /  C o n n e c to r s B N C - B N C

3 4 . С е т е в о й  к а б е л ь  С А Т 6 , 10 м 3 4 . E th e r n e t  C a b le  C A T 6 , b la c k , lO m Д л и н а , M /  L e n g th ,  m 10
Д и а м е т р  к а б е л я , м м  / C a b le  d ia m e te r ,  m m 6 .2

К о н н е к т о р ы  /  C o n n e c to r s C A T 6  x 2  R J -4 5  S T P  P lu g
3 5 . С е т е в о й  к а б е л ь ,  6  м 3 5 . P o w e r  c a b le  (E u ro p e )  6 m Д л и н а . M /  L e n g th ,  m 6

Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m 8 ,2

К о н н е к т о р ы  /  C o n n e c to r s

Е в р о в и л к а  +  1 E C 6 0 8 8 4 , 
C E E  (7 )  V II  /

E u r o p lu g  +  IE C 6 0 8 8 4 , C E E  
(7 )  V I I

3 6 . Ч е х л ы  с т е р и л ь н ы е ,  о д н о р а з о в ы е  (5  
ш т ./у п .)

3 6 . S te r ile  d ra p e s ,  ty p e  2 6  (5  p c s /p a c k ) М а с с а , г  /  M a s s ,  g 2 1 5 0
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш ), м м  /  O v e ra ll  

d im e n s io n s  (L x W ) , m m
1 3 2 0  x 3 9 1 0

3 7 . Ч е х л ы  с т е р и л ь н ы е ,  о д н о р а з о в ы е  с 
п р е д у с т а н о в л е н н ы м и  з а щ и т н ы м и  
л и н з а м и  д л я  п р о т е к т о р а  V is io n G u a rd  (5 
ш т ./у п .)

3 7 . S te r ile  d r a p e s  w ith  p re - in s ta l le d  V is io n G u a rd  
re p la c e m e n t  le n s e s  (5  p c s /p a c k )

М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 2 7 1 8

Ч е х о л  с т е р и л ь н ы й , г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  
(Д х Ш ) ,  м м  /  S te r ile  d ra p e , o v e ra ll  

d im e n s io n s  (L x W ) . m m
1 3 2 0 x  3 9 1 0

З а щ и т н а я  л и н з а ,  г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  
(Д х Ш ), м м  /  L e n s ,  o v e ra l l  d im e n s io n s  

(L x W ) , m m
8 3 , 7 x 8 2 ,4

3 8 . Ч е х о л  п ы л е з а щ и т н ы й 3 8 . D u s t  c o v e r Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш ), м м  /  O v e ra ll  
d im e n s io n s  (L x W ) . m m

1 2 0 0 x  8 8 0

3 9 . К е й с  т р а н с п о р т и р о в о ч н ы й 3 9 . B lu e b o x  sh u t t le  c o n ta in e r М а с с а ,  к г  /  M a ss , k g 4 7 0

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  (Д х Ш ), м м  /  O v e ra ll  
d im e n s io n s  (L x W ) , m m

2 0 0 8  x  1 8 8 0 x  1110

Принадлежности /  A c c e s s o r ie s
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1. Л и н з а  д л я  S L R -к а м е р ы , ф о к у с н о е  
р а с с т о я н и е  f  =  3 4 0  м м

1. C a m e ra  o b je c t iv e  le n s  fo r  S L R  c a m e ra , 
f ^ 3 4 0

М а с с а ,  г  /  M a s s ,  g 4 2 0
Ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е ,  м м  /  F o c a l  le n g th , 

m m
3 4 0

2 . П е р е х о д н о е  к о л ь ц о  п о д  в н е ш н ю ю  
ф о т о к а м е р у

2 . T 2 -A d a p te r  fo r  C a n o n  E O S В ы с о т а ,  MM /  H e ig h t,  m m 18
Д и а м е т р ,  м м  /  D ia m e te r ,  m m 110

3 . К а б е л ь  у п р а в л е н и я  в н е ш н е й  ф о т о к а м е р о й 3 . C o n tro l  c a b le  C A N O N  E O S  s e r ie s  w ith  N 3  
s o c k e t

Д л и н а ,  MM /  L e n g th ,  m m 3 1 0

Д и а м е т р  к а б е л я , м м  /  C a b le  d ia m e te r ,  m m 4 ,4

12 Характеристики упаковки / Package specifications
Таблица 11 -  Характеристики упаковки медицинского изделия / Table 11 - Medical device package specifications

Упаковка / Package Характеристика / Specification Значение / Value
Одноразовый транспортный бокс / 

Single-use transport box
Масса, кг / Mass, kg 118,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ± мм / 
Overall dimensions (LxWxH), mm ± mm I876x 1088x2004

Кейс транспортировочный / 
Bluebox shuttle container

Масса, кг / Mass, kg 470
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ± мм / 

Overall dimensions (LxWxH), mm ± mm 2008 X1880X1110

13 Описание принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренных для 
использования в комбинации с заявленным медицинским изделием / Key accessories, medical devices or non-medical devices, to be used 
in combination with medical device submitted for registration_________
He применимо. Not applicable.

14 Сведения о лекарственных средствах входящих в состав медицинского изделия / Information about the medicines included in 
the medical device
Неприменимо. Медицинское изделие не содержит в своем составе 
лекарственных средств._________________________________________

Not applicable. The medical device does not contain any medicinal 
products._____________________________________________

15 Сведения о материалах животного/человеческого происхождения / Information about materials of animal/human origin
Неприменимо. Данное медицинское изделие не содержит материалы 
животного и (или) человеческого происхождения.___________________

Not applicable. This medical device does not contain materials of 
animal and / or human origin.______________________________

16 Состав упаковки / Package contents
Комплект поставки медицинского изделия включает:
1. Микроскоп операционный серии OPMI модель PENTERO 900 

штативе напольном, в составе:
на

The medical device delivery set includes:
OPMI series operating microscope model PENTERO 900 with 
accessories, includes:
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