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Паспорт составлен на основании ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019 на медицинское 
изделие Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARM1NA» по 
ТУ 32.50.50-022-11363852-2020 исполнений:

• Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA». 
Модель-1;

• Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ 
CARMINA». Модель-1 «детский»;

• Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA». 
Модель «Брусья-лестница».

1. ОБЩ ИЕ С ВЕД ЕН И Я  ОБ И ЗДЕЛ И И

Тренажер представляет собой конструкцию из платформы для ходьбы с установленными на 
ней поручнями для опоры пациента. Тренажёр является конструкцией проходного типа: заход и сход 
пациента с платформы для ходьбы может осуществляться с любого торца тренажёра.

Тренажер изготавливается в трёх вариантах исполнения в завиеимости от конструктивных 
особенностей. Каждая модель оснащена механизмами регулировки высоты и ширины поручней, что 
позволяет адаптировать тренажер под антропометрические данные пациента.

1) Модель-1 оснащена электропитанием для автоматизированной регулировки высоты 
поручней. Ширина поручней регулируется механически (вручную). Дополнительное оснащение 
модульными ортопедическими ковриками позволяет проводить мягкий массаж стоп для пациентов 
с повышенной чувствительностью. Минимальный рост пациента для проведения терапии: 150 см.

2) Модель-1 «детский» оснащена электропитанием для автоматизированной регулировки 
высоты поручней. Ширина поручней регулируется механически (вручную). Дополнительное 
оснащение модульными ортопедическими ковриками позволяет проводить мягкий массаж стоп 
для пациентов с повышенной чувствительностью. Ширина и высота поручней позволяют 
использовать данную модель у пациентов детского возраста. Минимальный рост пациента для 
проведения терапии: 110 см.

3) Модель «Брусья-лестница» имеет возможность проведения терапии как на плоской 
поверхности, так и с использованием ступеней. Регулировка высоты производится 
автоматизировано с использованием подъёмных колонн и пульта управления, работающего от 
электропитания. Регулировка высоты и ширины поручней осуществляется вручную. 
Минимальный рост пациента для проведения терапии: 110 см.

Типовые внешние виды моделей тренажера в виде параллельных брусьев представлены на 
рисунках 1 - 3 .
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Рисунок 1 -  Общий вид.
Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы 

«ОРТОРЕНТ CARMINA». Модель-1

Таблица 1.1 -  Основные размеры тренажера: Модель-1

Обозначение Размер, мм Допустимое отклонение, %

Общая ширина 720 ±10
Общая длина 3160 ±10
Общая высота 835/ 1335 ±10

Длина поручней 2980 ±10
Диаметр поручней 40 ±10

Длина основания (платформы) 2450 ±10
Расстояние между поручнями 

(ступенчато, 3 фиксируемых положения) 385 / 595 / 645 ±10

Длина пандуса 350 ±10
Толщина пандуса 21 ±5

Диапазон регулировки высоты поручней от 
поверхности пола от 835 до 1335 ±10

Толщина основания с учётом рабочей 
поверхности и опор 85 ±5

* Примечание: корпус тренажера может быть выполнен в одном из следующих цветов: белый, 
чёрный, синий, оранжевый, зеленый, либо их сочетаний.
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Рисунок 2 -  Общий вид.
Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы 

«ОРТОРЕНТ CARMINA». Модель-1 «детский»

Таблица 1.2 -  Основные размеры тренажера: Модель-1 «детский»

Обозначение Размер, мм Допустимое отклонение,
%

Общая щирина 720 ±10
Общая длина 3160 ±10
Общая высота 740/ 1335 ±10

Длина поручней 2980 ±10
Диаметр поручней 40 ±10

Длина основания (платформы) 2450 ±10
Расстояние между поручнями 

(ступенчато, 6 фиксируемых положений)
315/335/385/460/550/645 ±10

Длина пандуса 350 ±10
Толщина пандуса 21 ±5

Диапазон регулировки высоты поручней от 
поверхности пола от 630 до 1335 ±10

Толщина основания с учётом рабочей 
поверхности и опор 85 ± 5

* Примечание: корпус тренажера может быть выполнен в одном из следующих цветов: белый, 
чёрный, синий, оранжевый, зеленый, либо их сочетаний.
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Рисунок 3 -  Общий вид.
Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA».

Модель «Бруеья-лестница»
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Таблица 1.3 -  Основные размеры тренажера модели «Брусья-лестница»

Обозначение Размер, мм Допустимое 
отклонение, %

Общая ширина 1015 ±10
Общая длина 3600 ±10

Общая высота при опущенной (поднятой) платформе 815/1295 ±10
Высота максимально поднятой платформы (от пола) 640 ±10

Длина поручней 3600 ±10
Диаметр поручней 40 ±10

Длина основания (платформы) 2350 ±10
Диапазон регулировки 

расстояния между поручнями 
(ступенчато, 9 фиксируемых положений)

от 460 до 980

Длина пандуса 625 ±10
Толщина пандуса 21 ±5

Диапазон регулировки высоты поручней (от пола, 
ступенчато, 9 фиксируемых положений)

от 815 до 1610

Диапазон регулировки высоты поручней (от рабочей 
поверхности, ступенчато, 9 фиксируемых положений)

от 655 до 975

Угол наклона 0-29 градусов ±10
Высота ступеней 0-160 ±10

Размер ступени (рабочей поверхности) 280x650 ±10

* Примечание: корпус тренажера может быть выполнен в одном из следующих цветов: белый, 
чёрный, синий, оранжевый, зеленый, либо их сочетаний.
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2. Н А ЗН А Ч ЕН И Е И УСЛОВИЯ П РИМ ЕНЕНИЯ

Тренажер предназначен для занятий лечебной физкультурой, занятий по возобновлению 
навыков ходьбы, упражнений для развития равновесия и учебе ходьбе.

Сфера применения: в условиях лечебно-профилактических учреждений: в условиях 
гимнастических и реабилитационных залов, помещений для ЛФК и АФК; а также домашних 
условиях.

2.1 П отенциальны е потребители
Тренажер подходит для занятий со всеми возрастными группами пациентов, инвалидами с 

поражением функций нижних конечностей.
Минимальный рост пациента должен составлять:
- для модели «Модель-1»: 150 см;
- для модели «Модель-1 «детский»: 110 см;
- для модели «Брусья-лестница»: 110 см.

2.2 П оказания к назначению  в соответствии с ГОСТ Р 51632:
• возвращение и отработка навыков передвижения;
• восстановление функций опорно-двигательного аппарата;
• разработка суставов и включение в работу мышц;
• проведение ранней реабилитации после травм и инсультов;
• развитие координации и чувств баланса.

2.3 П ротивопоказания в соответствии с ГО СТ Р 51632:
• микоз стопы;
• раневые повреждения поверхности подошвы стопы;
• синдром диабетической стопы;
• гнойный некротический васкулит кожи стоп.

2.4 Временны е противопоказания к назначению  в соответствии с ГОСТ Р 51632:
• обострение хронических заболеваний;
• осложнения в течении заболевания;

интеркуррентные заболевания инфекционного или воспалительного характера; 
острые повреждения;
появление признаков, свидетельствующих о прогрессировании заболевания и ухудщении 

состояния больного.
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3 . ТЕХ Н И ЧЕС КИ Е Х А РА К ТЕРИ СТИ К И
Тренажер соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 51260, ГОСТР 56445, ГОСТ Р 

51632, технических условий ТУ 32.50.50-022-11363852-2020 и комплекту конструкторской 
документации ОРТО.941125.022 согласно таблице 3.1, утвержденной в установленном порядке.

Таблица 3.1 - Перечень исполнений тренажера в полной (ассортиментной) номенклатуре

№ Наименование Обозначение
документа

1 Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы 
«ОРТОРЕНТ CARMINA». Модель-1 по ТУ 32.50.50-022- 
11363852-2020

0 Р Т 0 .9 4 1 125.022-01

2 Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы 
«ОРТОРЕНТ CARM1NA». Модель-1 «детский» по ТУ 32.50.50- 
022-11363852-2020

0 Р Т 0 .9 4 1 125.022-02

3 Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы 
«ОРТОРЕНТ CARMINA». Модель «Брусья-лестница» по ТУ 
32.50.50-022-11363852-2020

0 Р Т 0 .9 4 1 125.022-03

Габаритные характеристики моделей тренажера в соответствии с ГОСТ Р 51632 соответствуют 
параметрам, указанным в таблицах 1.1 -  1.3.

• Масса тренажера:
- для Модели-1 -  85 кг (±10%);
- для Модели-1 «детский» -  85 кг (±10%);
- для Модели «Брусья-лестница» -  320 кг (±10%).

1.1.1 Тренажер в соответствии с ГОСТ Р 51632, ГОСТ Р 51260 выдерживает максимальную 
нагрузку (максимальный вес пациента):
- для Модели-1 -  125 кг;
- для Модели-1 «детский» -  125 кг;
- для Модели «Брусья-лестница» -  250 кг.

• Характеристики моделей «Модель-1», «Модель-1 «детский»:
- Регулировка высоты поручней осуществляется с помощью подъёмной колонны со 

следующими ключевыми характеристиками:
-  ход штока подъемной колонны составляет 500 мм. (допустимое отклонение: ±10%);
-  осевое усилие, развиваемое колонной, 800 Н;
-  максимальная скорость работы подъемных колонн без нагрузки составляет 32 мм/с. 
Управление подъёмом/опусканием поручней осуществляется с помощъю непрерывного

воздействия на управляющие кнопки встроенного пульта управления. Усилие нажатия на кнопки 
пульта управления не превышает 5 Н.

Расстояние между поручнями регулируется механическим способом, ступенчато, вручную. 
Усилие, необходимое для осуществления регулировки, не превыщает 100 Н.

Диапазоны регулировки высоты и ширины поручней соответствуют параметрам, указанным 
в таблице 1.1 (для модели «Модель-1»), 1.2 (для модели «Модель-1 «детский»).

• Характеристики модели «Брусья-лестница»:
Подъём/опускание ступеней осушествляются с помощью подъёмной колонны со 

следующими ключевыми характеристиками:
-  ход штока подъемной колонны составляет 500 мм (допустимое отклонение: ±10%);
-  осевое усилие, развиваемое колонной, 800 Н;
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-  максимальная скорость работы подъемных колонн без нагрузки составляет 32 мм/с 
Регулировка подъема/опускания каждой ступени осуществляется бесступенчато в диапазоне 

от О до 160 мм. Допускается разница высоты между ступенями ± 20 мм.
Управление подъёмом/опусканием осуществляется с помощью непрерывного воздействия на 

управляющие кнопки встроенного пульта управления. Усилие нажатия на кнопки пульта, 
управления не превышает 5 Н.

Расстояние между поручнями и высота поручней регулируются механическим способом, 
ступенчато, вручную. Усилие, необходимое для осуществления регулировки, не превышает 100 Н. 

Диапазон регулировки соответствует параметрам, указанным в таблице 1.3.
• Тренажер работает от сети питания переменного тока напряжением (220±22) В, частотой 50 

Гц.
• Значение потребляемой мощности тренажера, в соответствии с ГОСТ Р 51260, не более 500 

ВА.
• Тренажер устойчив во всех направлениях при приложении сосредоточенной горизонтальной 

нагрузки не менее 400 Н в соответствии с ГОСТ Р 56445.
• Конструкция тренажёра имеет регулируемые ножки для компенсации неровностей пола и 

ролики (колеса) для перемещения. Транспортировочные ролики (колеса) интегрированы в 
основание тренажёра для удобства перемещения, диаметр 35 мм. Допустимые отклоне : 
±10%. Необходимое усилие для перемещения -  не более 200 Н (20 кгс). В период проведения 
тренировки тренажёр устанавливается на регулируемые ножки во избежание перемещения. 
Усилие, вызывающее начало движения при нахождении тренажера на колесах, составляет не 
менее 400 Н (40 кгс). Усилие, вызывающее начало движения при выставленных ножках, 
составляет не менее 3600 Н (360 кгс)

• Тренажер в соответствии с ГОСТ Р 51632 обеспечивает продолжительный режим работы не 
менее 8 часов в сутки, при соблюдении повторно-кратковременного режима работы 
подъемных колонн (работа 2 минуты, перерыв 18 минут). Время установления рабочего 
режима по ГОСТ Р 50444 не более 3 сек.
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4. К О М П Л ЕКТ П О С ТА ВК И
Комплект поставки тренажера соответствует таблице 4.1

Таблица 4.1 -  Комплектность

№ Наименование
Обозначение

документа
Минимальное 

кол-во, шт.
Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA» 
по ТУ 32.50.50-022-11363852-2020, в вариантах исполнения:

1. Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARM1NA». 
Модель-1, в составе:
Тренажер в виде параллельных брусьев для 
тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARM1NA». 
Модель-1

0 Р Т 0 .941125.022-01 1

— Руководство по эксплуатации 0 Р Т 0 .941125.022 
РЭ 1

— Паспорт 0 Р Т 0 .941125.022 
ПС

1

Коврик массажный (ортопедический)
модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

производитель: ООО 
«ЛидерПолимер», 
Россия, РУ № РЗН 
2018/6797

не более 10 (при 
необходимости)

2. Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA». 
Модель-1 «детский», в составе:
Тренажер в виде параллельных брусьев для 
тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA». 
Модель-1 «детский»

0 Р Т 0 .941125.022-02 1

— Руководство по эксплуатации 0Р Т 0 .941125.022 
РЭ 1

— Паспорт 0 Р Т 0 .941125.022 
ПС

1

Коврик массажный (ортопедический)
модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

производитель: ООО 
«ЛидерПолимер», 
Россия, РУ № РЗН 
2018/6797

не более 10 (при 
необходимости)

3. Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA». 
Модель «Брусья-лестница», в составе:
Тренажер в виде параллельных брусьев для 
тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA». 
Модель «Брусья-лестница»

0 Р Т 0 .941125.022-03 1

— Руководство по эксплуатации 0Р Т 0 .9 4 1 125.022 
РЭ 1

— Паспорт 0Р Т 0 .9 4 1 125.022 
ПС

1
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5. ТРАН С П О РТИ РО ВА Н И Е И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование и хранение тренажера должны производиться в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50444.
Транспортирование тренажера может осуществляться железнодорожным, автомобильным, 

речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.
Крепление транепортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них 

должны производитьея еоглаено правилам, действующим на соответствующих видах транспорта. 
При транспортировании самолетом -  в отапливаемом герметизированном отсеке.

Условия транспортирования тренажера должны соответствовать условиям хранения 5 по 
ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 
50 °С и относительной влажноети до 75% при 15 “С).

Условия хранения тренажера в транспортной упаковке на складах изготовителя 
(потребителя) должны еоответетвовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре 
окружающего воздуха от минуе 50“С до плюс 40 °С и относительной влажности до 75% при 15 
“С).

6 . ТЕХ Н И Ч ЕС КО Е О БСЛ УЖ И ВАН И Е И РЕМ ОНТ  

6Л Техническое обслуж ивание
При эксплуатации тренажер не требует особого технического обслуживания. Тем не менее, 

для продления среднего срока эксплуатации и безопасной работы необходимо регулярно 
контролировать отсутствие механических повреждений чаетей тренажера и шнура питания при 
внешнем осмотре.

Также необходимо обеспечивать очистку и дезинфекцию чаетей тренажера согласно разделу 
6.2 Руководетва по эксплуатации 0 Р Т 0 .941125.022 РЭ

6.2 Уход и дезинф екция
Перед чисткой выключите тренажер, отключив их от сети питания.
Содержите внутреннюю поверхность чистой и сухой. Удаляйте еледы загрязнений при 

помощи влажной тряпки. Не используйте абразивные моющие средетва.
Поверхноети тренажера протрите салфеткой, омоченной в дезинфицирующем растворе, 

затем протрите наеухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется 
использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средетва 
типа «Лотое» по ГОСТ 25644 или иные ередства согласно МУ 287-113.

6.3 Ремонт
Если в процессе подготовки изделия к работе, его эксплуатации или обслуживания выявлены 

дефекты или неполадки, которые не удаетея устранить согласно разделу 5 (Возможные 
неисправноети и способы их устранения) Руководетва по экеплуатации, то необходимо обратиться 
в сервисный центр для проверки, ремонта или замены

Гарантийный ремонт изделия осуществляется только сервисным центром Предприятия- 
изготовителя. По истечении гарантийного срока техническое обслуживание (в случае 
необходимости) и ремонт проводитея квалифицированными, обученными лицами организаций, 
имеющих разрешительные документы, выданные уполномоченными гоеударетвенными органами.

Персоналу сервисного центра необходимо заноеить сведения о проведенном ремонте.
12
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Изготовитель производит в течение гарантийного ерока бесплатный ремонт медицинского 
изделия при условии отсутствия обнаружения следов самостоятельного вскрытия, изменения 
конструкции или неквалифицированного ремонта.

Гарантийное обслуживание производится по адресу:
Общество с ограниченной ответственностью «Орторент» (ООО «Орторент»),
142116, г. Подольск, ул. Лобачёва, д. ЗОБ; 
тел. +7 (495) 649-62-28, e-mail: info(n,oi1orent.ru
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7. ТРЕБО ВА Н И Я  УТИ Л И ЗА Ц И И  И ОХРАНЫ  ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ  СРЕДЫ

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, 
установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
предусмотренным для электронных приборов, а также СанПиН 2.1.3684-21.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 тренажер относится к классу А -  эпидемиологические 
безопасные отходы.

Перед утилизацией тренажер должен быть подвергнут санитарной обработке в соответствии 
с методическими указаниями МУ 287-113.

Тренажер подлежит утилизации в случае:
-  окончания срока эксплуатации;
-подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью 

медработников и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.
Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации 

должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

8. К О Н СЕРВАЦ И Я

Дата ввода в эксплуатацию не должна превыщать 6 месяцев с момента продажи.
Вариант защиты ВЗ-0 (транспортирование и хранение изделий без средств защиты) при 

условии соблюдения требований к защитным и защитно-декоративным покрытиям.

9. ГАРАН ТИ И  И ЗГО ТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества тренажера требованиям, приведенным в 
Руководстве по эксплуатации, при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, 
хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации тренажера -  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Г арантийный срок хранения -  6 месяцев.
Дата ввода в эксцлуатацию не должна превыщать 6 месяцев с момента продажи. В случае 

превыщения гарантийного срока хранения в 6 месяцев гарантийный срок эксплуатации считаете^^ч: 
момента продажи.

Средний срок службы -  5 лет.
При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный 

ремонт в течение всего гарантийного срока.
Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
• гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая 

или содержит исправления.
• несовпадение номера изделия с гарантийным талоном;
• наличие механических повреждений;
• обнаружения следов самостоятельного вскрытия, изменения конструкции или 

неквалифицированного ремонта.
• несоблюдения правил эксплуатации изделия.
• попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости, насекомых, пыли и др.
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10.ГА РА Н ТИ Й Н Ы Й  ТАЛОН

Гарантийный талон на гарантийный ремонт (техническое обслуживание) на оборудование

Наименование
оборудования

Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы 

«ОРТОРЕНТ CARMINA» по ТУ 32.50.50-022-11363852-2020

Модель

□ Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки 
ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA». Модель-1;

□ Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки 
ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA». Модель-1» детский»

□ Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки 
ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA». Модель «Брусья- 
лестница»

Серийный номер

Дата изготовления

Дата продажи

Дата ввода в 
эксплуатацию

Производитель: ООО «Орторент»

Генеральный директор

Сведение о приемке:

Начальник ОТК:
(Великов О.А.)

(подпись)
МП

Подпись

МП

Организация продавец: 
Генеральный директор (.

(подпись)
МП

Специалист (уполномоченный представитель компании) 
процедуру ввода в эксплуатацию____________________

, проводивший

(ФИО) (подпись)
Внимание!

В послегарантийный период предприятие-изготовитель осуществляет на договорной основе 
техническое обслуживание и ремонт изделия.
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Орторент
ООО «Орторент» 

Юр. Адрес: 142116, Московская область, г. Подольск, 
ул. Лобачева, дом 30 Б, 4 этажа, подземный 1 этаж, коми. 215

Тел.:+7 (495) 649-62-28 
ИНН 7727785185 КПП 503601001 

Р.С.: 40702810038060015554 в ПАО «Сбербанк России», 
г. Москва БИК 044525225 К\с 30101810400000000225 

e-mail: info@ortorent.ni

РУКОВОДСТВО п о  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
0РТ0.941125.022 РЭ

Тренажер в виде параллельных брусьев 

для тренировки ходьбы « О Р Т О Р Е Н Т  C A RM IN A »  

по Т У  32.50.50-022-11363852-2020

10.10.2024
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Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на тренажер в виде параллельных 
брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA» (далее -  тренажер) и представляет собой 
документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках 
устройства, необходимые для правильной его эксплуатации, транспортирования, хранения, 
обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

А ]̂Информация, важная для безопасного применения тренажера, отмечена 
предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять 
особое внимание.

К эксплуатации тренажера допускается медицинский персонал, имеющий опыт работы с 
людьми с ограниченными возможностями, инвалидами и детально изучивший руководство по 
эксплуатации

А ВНИМАНИЕ! Модификация изделия не допускается!

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство 
и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникновения дополнительных вопросов 
обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую 
проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам вспомнить о функциях 
тренажера и правилах его использования, спустя некоторое время.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой 
технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого это оборудование было приобретено.

П РО И ЗВО ДИ ТЕЛ Ь

О р то р е н т
Общество с ограниченной ответственностью «ОРТОРЕНТ» (ООО «ОРТОРЕНТ»)

Российская Федерация, 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, дом 30 Б,
4 этажа, подземный 1 этаж, коми. 215 

Тел.: +7 (495) 649-62-28 
e-mail: info@ortorent.ru
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